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TÉCNICA
QUIRÚRGICA

SURGICAL TECHNIQUE



REEMPLAZO
TOTAL DE RODILLA

SISTEMA DE REVISIÓN

TOTAL KNEE REEPLACEMENT REVISION SYSTEM

Su diseño de avanzada reproduce de manera más fiel el movimiento natural de la rodilla.  El 
instrumental del Sistema de Rodilla Rhino garantiza un desempeño eficiente en el quirófano y 
flexibilidad intraoperativa gracias a su diseño ortonómico.

Diseñado para cumplir las expectativas de recuperación de los pacientes. 
Permite que el paciente mueva la articulación de manera más natural y 
extiende la duración del implante.

Designed to meet patient’s recovery expectations.  It also provides more natural motion and longer implant longevity. Its 
evolutionary design was developed to better replicate knee joint movement. The Rhino Knee System Instrumentation achieves 
optimal efficiency in the operating room and intraoperative flexibility thanks to its orthonomic design.
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Advertencia Esta descripción de la técnica quirúrgica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata. Se recomienda el aprendizaje práctico con 

un cirujano experimentado.

This description of the surgical technique is not enough for immediate use in clinical application. Hands-on training with an experienced surgeon is highly 
recommended.
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Introducción
Introduction

1. El ángulo del arco anatómico situado en el interior del cóndilo reduce la presión sobre los tejidos blandos.  

2. El extremo anterior del implante es más delgado y, por lo tanto, no se produce dolor pre-patelar.  

3. Al ser más profunda la tróclea y más pronunciado el hueco, el ligamento lateral se afloja menos y, de esta manera, 

se previene la tendinitis de rótula.  

4. El diseño de la estructura del implante aumenta la estabilidad de la prótesis durante la alta flexión.

5. El diseño semiabierto de la fosa intercondílea reduce el desgaste del inserto tibial.

1. The angle of the anatomical bow inside the condyle helps reduce the pressure on the soft tissue.  

2. The anterior end of the implant is thinner so it causes no pre-patellar pain.  

3. As the trochlea is deeper and the recess is more marked, the lateral ligament loosens less frequently, thus preventing patella tendinitis.  

4. The implant structure design increases prosthesis stability during the high flexion.

5. The semi-open design of the intercondylar notch reduces the wear of the tibial insert.

01 – Diseño femoral (componente femoral)
01 – Femoral Design (Femoral Component) 

1. El diseño del ala de la quilla proporciona estabilidad inicial al implante.

2. La inclinación de 5° del ángulo de la quilla evita el roce con la corteza frontal del hueso.  

3. El sistema de bloqueo platillo - inserto es estable y preciso. 

4. Es compatible con ambos tipos de insertos tibiales (postero estabilizado o PS y de retención cruzada o CR). 

5. El diseño anatómico evita que el implante se hunda.

1. The design of the keel provides initial stability to the implant.

2. The 5° angle prevents the keel from touching the frontal cortex of the bone.  

3. The plate-insert blocking system is stable and accurate. 

4. It is compatible with both types of tibial inserts (posterior stabilized insert or PS and the cross-retained insert or CR). 

5. The anatomical design prevents the implant from collapsing.

02 – Diseño tibial (componente tibial)
02 – Tibial Design (Tibial Component)

1. El sistema cuenta con dos tipos de insertos tibiales (CR y PS).

2. La muesca en la parte anterior del implante reduce el efecto adverso en el ligamento cruzado posterior (LCP) 

debido a la alta flexión. 

3. En caso de que la columna central del inserto entre en contacto con la viga transversal del cóndilo por un 

desplazamiento no habitual, la viga absorberá el impacto y evitará que la columna se rompa durante la flexión. 

4. El diseño de la columna con forma curva reduce el riesgo de que el implante se salga de lugar durante la alta flexión.

1. The system is fitted with two types of tibial inserts (CR and PS).

2. The notch in the anterior part of the implant reduces the adverse effect in the posterior cruciate ligament (PCL) caused for the high flexion. 

3. If the central pillar of the insert comes into contact with the condyle transverse post for an unusual displacement, the post will absorb the impact and prevent the pillar from 

fracturing while flexing. 

4. The curved design of the pillar reduces the risk of implant displacement during the high flexion.

03 – Diseño del implante tibial (inserto tibial)
03 – Tibial Implant Design (Tibial  Insert)
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Introducción
Introduction

1. El uso de titanio en la fabricación de los vástagos reduce el peso total del conjunto de implantes y conserva las 

propiedades mecánicas.

2. El diseño cónico del acople permite distribuir adecuadamente las cargas. 

3. Las ranuras del cilindro evitan la posible rotación interna – externa del implante.

4. Su amplia gama de tamaños y longitudes permite que se adapten perfectamente a las distintas anatomías de los 

pacientes.

1. TThe use of titanium stems reduces the total weight of the implant assembly and preserves the mechanical properties.

2. The conic design of the coupling enables to distribute loads evenly. 

3. The cylinder notches prevent the implant from rotating internally-externally.

4. The broad range of sizes and lengths allow for a perfect fit to patients’ different types of anatomy.

04 – Diseño de los vástagos
04 –  Stem Design

1. Gracias a la variedad de cuñas totales, parciales, rectas y angulares se intenta retirar únicamente la cantidad de tejido óseo 

necesaria según el daño en el hueso. 

2. La fabricación en titanio impreso en 3D permite suplementar secciones óseas sin aumentar drásticamente el peso de la 

prótesis y mantener un nivel alto de resistencia a esfuerzos.

3. Cuenta con una estructura trabecular similar a la del hueso esponjoso natural, lo que permite el crecimiento interno del 

hueso. Esto garantiza que el implante se mantenga en su lugar: le da estabilidad y minimiza el micro-movimiento 

postoperatorio.

1. The range of total, partial, straight and angled wedges enables to remove only the damaged bone tissue. 

2. The use of 3D titanium implants enables to supplement bone sections without increasing dramatically the prosthesis weight and to maintain a high effort resistance.

3. The trabecular structure is similar to that of the native cancellous bone, which allows for bone ingrowth. This assures that the implant remains in place: it provides stability and 

minimizes the post-surgical micromovement.

1. El mango tiene una longitud de 120mm y, por lo tanto, se adapta perfectamente al ancho de la palma del usuario. 

2. Al disminuir la cantidad de puntos de tensión sobre la superficie en contacto con la palma, el uso del mango es más 

cómodo.

3. El diseño curvo asegura que la concavidad de la mano y el mango estén en contacto continuo y, de esta manera, 

se distribuyen en forma pareja todas las fuerzas generadas por el impacto. 

4. El diseño morfológico del mango evita que se desplace en forma longitudinal.

1. The handle is 120mm long so it adapts perfectly to the user's palm. 

2. As there are fewer points of stress on the surface in contact with the palm, the handle is more comfortable to use.

3. The curved design allows the internal surface of the hand and the handle to be in permanent contact, thus evenly distributing all the forces generated by the impact. 

4. The morphological design of the handle prevents it from displacing lengthwise.

06 – Mango ergonómico para instrumentales de impacto
06 – Ergonomic Handle for Impact Instruments

05 – Diseño de las cuñas
05 – Wedge Design
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Introducción
Introduction

Indicaciones
Indications

Artrosis degenerativa o postraumática
Degenerative or post traumatic arthrosis

Fallo de prótesis superficial
Surface prosthesis failure

Fractura o necrosis avascular de la articulación de la rodilla
Knee joint fracture or avascular necrosis

Artritis reumatoide
Rheumatoid arthritis

Inestabilidad grave de la articulación
Serious instability of the joint

Corrección de posiciones varo o valgo así como de deformidades postraumáticas
Correction of varus or valgus position as well as post-traumatic deformities
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INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

GUÍA DE BROCA IØ8 MM

GUÍA MEDULAR FEMORAL 

IMPACTOR 

GUÍA DISTAL DE CORTE FEMORAL 

MEDIDOR DE FÉMUR #1 #2 

MEDIDOR DE FÉMUR #3 #4 

MEDIDOR DE FÉMUR #5 #6 

MEDIDOR DE FÉMUR #7 #8 

PALANCA SIMPLE 

RASPA 

PIN DE FIJACIÓN 56 MM 

PIN DE FIJACIÓN 76 MM 

BROCA Ø8 MM 

ESCARIADOR FEMORAL 

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI15 MM 

LOCALIZADOR CONDILAR 

SUJETADOR DE CÓNDILOS FEMORALES 

ALINEADOR 

GUÍA DE CORTE 

RASPA INTRAMEDULAR #9 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #10 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #11 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #12 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #13 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #14 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #15 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #16 MM 

GUÍA DE CORTE OFFSET ØI10 MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #2 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #3 X 5 MM

DRILL BIT GUIDE IØ8 MM 

MEDULLARY FEMORAL GUIDE 

IMPACTOR 

DISTAL GUIDE FOR FEMORAL CUTTING 

FEMUR SIZER #1 #2 

FEMUR SIZER #3 #4 

FEMUR SIZER #5 #6 

FEMUR SIZER #7 #8 

SINGLE LEVER 

RASP 

FIXATION PIN, 56 MM 

FIXATION PIN, 76 MM 

DRILL BIT Ø8 MM 

FEMORAL REAMER 

FEMORAL CUTTING GUIDE ØI15 MM 

CONDYLAR LOCATOR 

FEMORAL CONDYLE HOLDER 

ALIGNMENT DEVICE 

CUTTING GUIDE 

INTRAMEDULLARY RASP #9 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #10 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #11 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #12 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #13 MM

INTRAMEDULLARY RASP #14 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #15 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #16 MM 

OFFSET CUTTING GUIDE ØI10 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #2 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #3 X 5 MM 

4087-000-35 

4301-000-35 

4303-000-35 

4304-000-35 

4307-000-35 

4308-000-35 

4309-000-35 

4310-000-35 

4407-000-35 

4410-000-35 

4404-000-01 

4405-000-01 

4417-000-35 

4433-000-35 

4514-000-35 

4515-000-35 

4395-020 

4516-000-35 

4517-000-35 

4518-000-35 

4519-000-35 

4520-000-35 

4521-000-35 

4522-000-35 

4523-000-35 

4524-000-35 

4525-000-35 

4526-000-35

4539-000-35 

4540-000-35 

Código Denominación

Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

PAG. 06



CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #4 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #5 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #6 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #7 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #2 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #3 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #4 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #5 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #6 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #7 X 10 MM 

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 34 MM 

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 37 MM 

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 39 MM 

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 41 MM 

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 45 MM 

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 48 MM 

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI10 MM 

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI18 MM 

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI12 MM 

BARRA PARA GUÍA MEDULAR X 163 

BARRA PARA GUÍA MEDULAR X 235 

BARRA PARA GUÍA MEDULAR X 300 

PALANCA DOBLE 

CURETA 7 MM 

ESCOPLO GRADUADO Ø20 MM 

ESCOPLO CHICO CURVO 

ESCOPLO GRANDE CURVO 

PINZA PARA TORNILLOS N.°3 

MARTILLO N.°2

POSTERIOR WEDGE TRIAL #4 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #5 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #6 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #7 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #2 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #3 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #4 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #5 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #6 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #7 X 10 MM 

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 34 MM 

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 37 MM 

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 39 MM 

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 41 MM 

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 45 MM 

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 48 MM 

FEMORAL CUTTING GUIDE ØI10 MM 

FEMORAL CUTTING GUIDE ØI18 MM 

FEMORAL CUTTING GUIDE ØI12 MM 

ROD FOR MEDULLARY GUIDE X 163 

ROD FOR MEDULLARY GUIDE X 235 

ROD FOR MEDULLARY GUIDE X 300 

DOUBLE LEVER 

CURETTE 7 MM 

CALIBRATED OSTEOTOME Ø20 MM 

CURVED SMALL OSTEOTOME 

CURVED LARGE OSTEOTOME 

SCREW CLAMP #°3 

MALLET #2

4541-000-35 

4542-000-35 

4543-000-35 

4544-000-35 

4545-000-35 

4546-000-35 

4547-000-35 

4548-000-35 

4549-000-35 

4550-000-35 

4513-000-35 

4647-000-35 

4648-000-35 

4649-000-35 

4650-000-35 

4651-000-35 

4652-000-35 

4653-000-35 

4654-000-35 

4302-000-35 

4656-000-35 

4657-000-35 

4668-000-35 

5631-020 

5642-000-22 

5656-000-22 

5657-000-33 

5823-000-35 

6201-020

Código Denominación

INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation
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Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

Elimine los residuos de cemento con los escoplos.

Utilice el medidor de fémur para determinar el tamaño 
correcto del implante.

Remove the cement waste with the osteotome. 

Use the femur sizer to measure the correct size of the implant.

Abra el canal medular con la guía de broca y la broca de 
Ø8mm.

Corrija la alineación distal con la guía distal de corte 
femoral.

Initially enter the medullary canal with the drill bit guide and the Ø8mm drill bit

Correct the distal alignment with the distal guide for femoral cutting.

Fije la guía distal de corte femoral con pines. Utilice las 
cuñas de prueba para separar la guía femoral y coloque la 
guía en la posición Nº2.

Secure the distal guide for femoral cutting with pins. Use the trial wedges to detach 
the femoral guide and insert the guide in #2 position.

Perfore con las raspas intramedulares respetando la 
profundidad del vástago a utilizar. Comience con la broca 
de Ø9mm y aumente el diámetro hasta que el orificio 
tenga el tamaño deseado. 

Drill with the intramedullary rasps watching the depth of the stem to be used. Initially 
enter with Ø9mm drill bit and enlarge the diameter until the hole reaches the size 
required. 

PAG. 08



Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

Instale el conjunto de osteotomía haciendo coincidir las 
caras internas con la resección del cóndilo.

El localizador condilar debe encastrar perfectamente 
con el dispositivo de corte femoral.

Inserte la guía de o�set y verifique que el conjunto de 
osteotomía esté cerca de la posición central. 
Insert the o�set guide and check that the osteotomy assembly is close to the 
central position. Note: Take into account the displacement.

Coloque los pines para sujetar el conjunto al fémur e 
instale la guía de corte femoral Øi 18 mm.

Place the pins to secure the set to the femur and put the Øi 18 mm femoral 
cutting guide.

Place the osteotomy assembly in such a way that the inner side matches with the 
condyle resection.

The condylar locator should fit perfectly with the femoral cutting device.

Note
Nota

Tenga en cuenta el desplazamiento. 

En caso de utilizar un vástago recto, elija la guía 
correspondiente.
If you use a straight stem, select the corresponding guide.

Place the pins to secure the set to the femur and put the Øi 18 mm femoral 
cutting guide.

Take into account the displacement.

Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation
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Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

Utilice la fresa escariadora y perfore hasta alcanzar la 
línea límite.

Ensamble la guía de corte en la cara inferior del 
dispositivo.

Use the 7mm curette to remove the waste from the drilling of the medullary 
channel.

Assemble the cutting guide to the bottom side of the device.

Luego de controlar que la guía esté estable, reseccione el 
hueso. Proteja el ligamento colateral durante el 
procedimiento.

After checking that the guide is stable, resect the bone. Protect the collateral 
ligament throughout the procedure.

Use the tibial reamer to drill until reaching the limit line.

Retire los residuos de la perforación del canal medular 
con la cureta de 7mm.
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IMPACTOR 

SUJETADOR DE CÓNDILOS FEMORALES 

PIN DE FIJACIÓN 56 MM 

PIN DE FIJACIÓN 76 MM 

PALANCA SIMPLE 

OSTEÓTOMO CURVO 

PLACA DE CORTE FEMORAL #2 

PLACA DE CORTE FEMORAL #3 

PLACA DE CORTE FEMORAL #4 

PLACA DE CORTE FEMORAL #5 

PLACA DE CORTE FEMORAL #6 

PLACA DE CORTE FEMORAL #7 

GUÍA FEMORAL 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 DERECHO 

VÁSTAGO RECTO 9 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 10 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 11 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 12 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 13 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 14 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 15 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 16 X 60 MM 

VÁSTAGO RECTO 9 X 100 MM

IMPACTOR 

FEMORAL CONDYLE HOLDER 

FIXATION PIN, 56 MM 

FIXATION PIN, 76 MM 

SINGLE LEVER 

CURVED OSTEOTOME 

FEMORAL CUTTING BOARD #2 

FEMORAL CUTTING BOARD #3 

FEMORAL CUTTING BOARD #4 

FEMORAL CUTTING BOARD #5 

FEMORAL CUTTING BOARD #6 

FEMORAL CUTTING BOARD #7 

FEMORAL GUIDE 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 RIGHT 

STRAIGHT STEM 9 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 10 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 11 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 12 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 13 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 14 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 15 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 16 X 60 MM 

STRAIGHT STEM 9 X 100 MM

4303-000-35 

4395-020 

4404-000-35 

4405-000-35 

4407-000-35 

4412-000-35 

4506-000-35 

4507-000-35 

4508-000-35 

4509-000-35 

4510-000-35 

4511-000-35 

4512-000-35 

4527-000-35 

4528-000-35 

4529-000-35 

4530-000-35 

4531-000-35 

4532-000-35 

4533-000-35 

4534-000-35 

4535-000-35 

4536-000-35 

4537-000-35 

4538-000-35 

4563-000-35 

4564-000-35 

4565-000-35 

4566-000-35 

4567-000-35 

4568-000-35 

4569-000-35 

4570-000-35 

4571-000-35

Código Denominación

INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation
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VÁSTAGO RECTO 10 X 100 MM 

VÁSTAGO RECTO 11 X 100 MM 

VÁSTAGO RECTO 12 X 100 MM 

VÁSTAGO RECTO 13 X 100 MM 

VÁSTAGO RECTO 14 X 100 MM 

VÁSTAGO RECTO 15 X 100 MM 

VÁSTAGO RECTO 16 X 100 MM 

VÁSTAGO RECTO 9 X 130 MM 

VÁSTAGO RECTO 10 X 130 MM 

VÁSTAGO RECTO 11 X 130 MM 

VÁSTAGO RECTO 12 X 130 MM 

VÁSTAGO RECTO 13 X 130 MM 

VÁSTAGO RECTO 14 X 130 MM 

VÁSTAGO RECTO 15 X 130 MM 

VÁSTAGO RECTO 16 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 9 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 10 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 11 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 12 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 13 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 14 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 15 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 16 X 100 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 9 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 10 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 11 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 12 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 13 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 14 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 15 X 130 MM 

VÁSTAGO CON OFFSET 16 X 130 MM 

LLAVE 

TUERCA 

PALANCA DOBLE

STRAIGHT STEM 10 X 100 MM 

STRAIGHT STEM 11 X 100 MM 

STRAIGHT STEM 12 X 100 MM 

STRAIGHT STEM 13 X 100 MM 

STRAIGHT STEM 14 X 100 MM 

STRAIGHT STEM 15 X 100 MM 

STRAIGHT STEM 16 X 100 MM 

STRAIGHT STEM 9 X 130 MM 

STRAIGHT STEM 10 X 130 MM 

STRAIGHT STEM 11 X 130 MM 

STRAIGHT STEM 12 X 130 MM 

STRAIGHT STEM 13 X 130 MM 

STRAIGHT STEM 14 X 130 MM 

STRAIGHT STEM 15 X 130 MM 

STRAIGHT STEM 16 X 130 MM 

OFFSET STEM 9 X 100 MM 

OFFSET STEM 10 X 100 MM 

OFFSET STEM 11 X 100 MM 

OFFSET STEM 12 X 100 MM 

OFFSET STEM 13 X 100 MM 

OFFSET STEM 14 X 100 MM 

OFFSET STEM 15 X 100 MM 

OFFSET STEM 16 X 100 MM 

OFFSET STEM 9 X 130 MM 

OFFSET STEM 10 X 130 MM 

OFFSET STEM 11 X 130 MM 

OFFSET STEM 12 X 130 MM 

OFFSET STEM 13 X 130 MM 

OFFSET STEM 14 X 130 MM 

OFFSET STEM 15 X 130 MM 

OFFSET STEM 16 X 130 MM 

WRENCH 

NUT 

DOUBLE LEVER

4572-000-35 

4573-000-35 

4574-000-35 

4575-000-35 

4576-000-35 

4577-000-35 

4578-000-35 

4579-000-35 

4580-000-35 

4581-000-35 

4582-000-35 

4583-000-35 

4584-000-35 

4585-000-35 

4586-000-35 

4587-000-35 

4588-000-35 

4589-000-35 

4590-000-35 

4591-000-35 

4592-000-35 

4593-000-35 

4594-000-35 

4595-000-35 

4596-000-35 

4597-000-35 

4598-000-35 

4599-000-35 

4600-000-35 

4601-000-35 

4602-000-35 

4604-000-35 

4605-000-35 

4668-000-35

Código Denominación

INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation
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ESCOPLO GRADUADO Ø20 MM 

ESCOPLO CHICO CURVO 

ESCOPLO GRANDE CURVO 

PINZA PARA TORNILLOS N.°3 

MARTILO N.°2

CALIBRATED OSTEOTOME Ø20 MM 

CURVED SMALL OSTEOTOME 

CURVED LARGE OSTEOTOME 

SCREW CLAMP #3 

MALLET #2

5642-000-22 

5656-000-22 

5657-000-33 

5823-000-35 

6201-020

Código Denominación

INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

Enrosque el vástago de prueba en la guía femoral. En 
caso de utilizar un vástago con o�set, use la tuerca 
como traba para ajustarlo correctamente con la llave.

El tamaño del vástago debe ser igual a la última raspa 
intramedular que utilizó. En el caso de un vástago con 
o�set, el tamaño debe ser inferior al de la última raspa 
utilizada.

Thread the trial stem into the femoral guide. For the o�set stem, use the nut to 
secure it tightly with the wrench.

The size of the stem is determined by the size of the intramedullary rasp last 
used. For the o�set stem, the size should be smaller than the rasp last used.

Elija la placa de corte femoral con el tamaño obtenido al 
medir el fémur. Instálela en el cóndilo y fíjela con pines.

Select the femoral cutting plate of the size obtained when measuring the femur.  
Place it in the condyle and secure it with pins.
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Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

Retire el vástago intramedular antes de realizar la 
osteotomía.

En primer lugar realice el corte intercondíleo. Tenga en 
cuenta que debe eliminar el tejido blando excedente.

Remove the intramedullary stem before proceeding with the osteotomy.

First make the intercondylar cut. Bear in mind that you have to remove the 
excess soft tissue.

Examine minuciosamente la osteotomía intercondílea.

Ultime los detalles con los escoplos.

Continúe con la resección. Coloque la sierra en las 
ranuras centrales de la placa de corte para afirmar el 
chaflán anterior y posterior.

Examine the intercondylar osteotomy thoroughly.

Finalize the details with the osteotome.

Proceed with the resection. Place the saw into the central notches of the cutting 
plate to secure the anterior and posterior bevel.
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Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

Ensamble e instale el implante femoral de prueba y el vástago correspondiente. 
Assemble and attach the corresponding femoral trial implant and the stem.

Ensamble e instale el implante femoral de prueba y el vástago correspondiente. Ensamble e instale el implante femoral de prueba y el vástago correspondiente. 
Assemble and attach the corresponding femoral trial implant and the stem.

Ensamble e instale el implante femoral de prueba y el vástago correspondiente. 

Impacte el conjunto sobre el fémur con el sujetador de cóndilos.
Tap the assembly on the femur with the condyle fastener.

Note
Nota Tenga en cuenta el ángulo de desplazamiento; fije la posición del vástago con la 

tuerca. 
Take into account the displacement angle and fix the position with the nut. 

PAG. 15



Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation

Verifique la condición intercondílea para controlar que el 
implante femoral quede bien colocado.

Verifique la condición de contacto en la resección para 
confirmar si es necesario usar una cuña.

Check the contact condition in the resection to check if a wedge is required.

Check the intercondylar condition to verify the intercondylar implant is properly 
placed.

Paso 01
Step 01

Preparación del canal femoral
Femoral Preparation
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INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

SUJETADOR DE CÓNDILOS FEMORALES 

PALANCA SIMPLE 

PALANCA DOBLE 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #2 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #3 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #4 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #5 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #6 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #7 X 5 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #2 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #3 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #4 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #5 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #6 X 10 MM 

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #7 X 10 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #2 X 5 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #3 X 5 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #4 X 5 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #5 X 5 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #6 X 5 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #7 X 5 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #2 X 10 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #3 X 10 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #4 X 10 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #5 X 10 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #6 X 10 MM 

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #7 X 10 MM 

ATORNILLADOR 3,5 MM RECTO 

ATORNILLADOR 3,5 MM ANGULAR 

PINZA PARA TORNILLOS N.º3

FEMORAL CONDYLE HOLDER 

SINGLE LEVER 

DOUBLE LEVER 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #2 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #3 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #4 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #5 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #6 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #7 X 5 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #2 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #3 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #4 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #5 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #6 X 10 MM 

POSTERIOR WEDGE TRIAL #7 X 10 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #2 X 5 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #3 X 5 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #4 X 5 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #5 X 5 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #6 X 5 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #7 X 5 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #2 X 10 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #3 X 10 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #4 X 10 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #5 X 10 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #6 X 10 MM 

DISTAL WEDGE TRIAL #7 X 10 MM 

SCREWDRIVER 3.5 MM STRAIGHT 

SCREWDRIVER 3.5 MM ANGLED 

SCREW CLAMP #3

4395-020 

4407-000-35 

4668-000-35 

4539-000-35 

4540-000-35 

4541-000-35 

4542-000-35 

4543-000-35 

4544-000-35 

4545-000-35 

4546-000-35 

4547-000-35 

4548-000-35 

4549-000-35 

4550-000-35 

4551-000-35 

4552-000-35 

4553-000-35 

4554-000-35 

4555-000-35 

4556-000-35 

4557-000-35 

4558-000-35 

4559-000-35 

4560-000-35 

4561-000-35 

4562-000-35 

4613-000-35 

4655-000-35 

5823-000-35

Código Denominación

Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts
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INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 IZQUIERDO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 DERECHO 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 DERECHO

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 LEFT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 RIGHT

4527-000-35 

4528-000-35 

4529-000-35 

4530-000-35 

4531-000-35 

4532-000-35 

4533-000-35 

4534-000-35 

4535-000-35 

4536-000-35 

4537-000-35 

4538-000-35

Código Denominación

Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

IIMPLANTE IMPLANT

TORNILLO PARA CUÑAS 5X7 MM

 

WEDGE SCREW 5X7 MM

4298-000-35

Código Denominación

Realice la osteotomía para los aumentos posteriores o 
distales necesarios a través de las ranuras de corte en el 
implante femoral de prueba. Verifique el espesor a cortar 
con el medidor y luego realice el corte.

Perform the osteotomy for posterior or distal increases through the cutting 
notches in the femoral trial implant. Check the thickness of the section to be cut 
with the sizer and then proceed with the cut.
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Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

Retire el implante femoral de prueba e instale la cuña de 
prueba distal o posterior del tamaño correspondiente 
en el implante femoral de prueba.

Vuelva a colocar el cóndilo sobre el fémur y verifique el 
estado de contacto con cada superficie de la 
osteotomía.

Take away the trial femoral implant and place the distal or posterior trial wedge of 
the size suitable for the femoral trial implant.

Place the condyle on the femur again and check thoroughly the contact 
condition in each area of the osteotomy.
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INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

MEDIDOR DE CORTE GRANDE 

PALANCA SIMPLE 

PALANCA DOBLE 

GUÍA TIBIAL 

CONECTOR DE BARRA DE ALINEACIÓN 

RASPA INTRAMEDULAR #9 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #10 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #11 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #12 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #13 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #14 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #15 MM 

RASPA INTRAMEDULAR #16 MM 

PIN 56 MM 

PIN 76 MM 

ADAPTADOR 

BLOQUE PARA CORTE TIBIAL #1 

BLOQUE PARA CORTE TIBIAL #2 

BLOQUE PARA CORTE TIBIAL #3 

MEDIDOR DE CORTE GRANDE 

MEDIDOR DE CORTE CHICO 

CURETA 7 MM 

PINZA PARA TORNILLOS N.°3

CUTTING GAUGE, LARGE 

SINGLE LEVER 

DOUBLE LEVER 

TIBIAL GUIDE 

ALIGNMENT ROD CONNECTOR 

INTRAMEDULLARY RASP #9 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #10 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #11 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #12 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #13 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #14 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #15 MM 

INTRAMEDULLARY RASP #16 MM 

PIN 56 MM 

PIN 76 MM 

ADAPTER 

TIBIAL CUTTING BLOCK #1 

TIBIAL CUTTING BLOCK #2 

TIBIAL CUTTING BLOCK #3 

CUTTING GAUGE, LARGE 

CUTTING GAUGE, SMALL 

CURETTE 7 MM  

SCREW CLAMP #3

4398-000-35 

4407-000-35 

4668-000-35 

4428-000-35 

4429-000-35 

4518-000-35 

4519-000-35 

4520-000-35 

4521-000-35 

4522-000-35 

4523-000-35 

4524-000-35 

4525-000-35 

4608-000-35 

4609-000-35 

4612-000-35 

4430-000-35 

4643-000-35 

4644-000-35 

4398-000-35 

4666-000-35 

5631-020 

5823-000-35

Código Denominación

Paso 03
Step 03

Preparación del canal tibial
Preparation of Tibial Canal

PAG. 20



Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

Comience a fresar utilizando las raspas intramedulares 
de menor a mayor, según la profundidad del vástago a 
utilizar. Avance hasta llegar al diámetro que intercepte 
en el hueso cortical.

Si la superficie tibial está dañada, se utilizará una cuña 
tibial. El tipo de cuña tibial dependerá de la sección 
dañada y del tipo de daño.

Start to drill with the intramedullary rasps, from smaller to larger, depending on 
the depth of the stem to be used. Proceed until reaching the diameter in the 
cortical bone.

Repair the surface and then perform the osteotomy required.

If the tibial surface is damaged, use the tibial wedge. The type of tibial wedge to 
be used will depend of the section damaged and the type of damage.

Ensamble la guía con el bloque de corte correspondiente 
al tipo de cuña a utilizar y coloque el conjunto sobre la 
base de la fresa intramedular.

Regule la posición del bloque; coloque el medidor de 
corte en el extremo más alto de la ranura y apóyelo sobre 
la osteotomía de la tibia. Luego de verificar la posición, 
ajuste las perillas y fíjelas con dos pines.

Repare la superficie y realice la osteotomía deseada.

Assemble the guide with the cutting block that matches the type of wedge to be 
used; place the set onto the base of the intramedullary drill bit.

Adjust the position of the block; place the cutting gauge at the top of the groove 
and place it on the tibial osteotomy. After checking its position, adjust the knobs 
and fix them with two pins..

Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts
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Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

INSTRUMENTAL INSTRUMENTS

IMPACTOR 

MANGO PARA RASPA TIBIAL 

MANGO PARA PROBADOR DE TIBIA 

PIN DE FIJACIÓN CON TOPE 25 MM 

PIN DE FIJACIÓN CON TOPE 40 MM 

PIN DE FIJACIÓN CON TOPE 60 MM 

PALANCA SIMPLE 

MEDIDOR DE CORTE CHICO 

CENTRADOR EXC IØ10 MM 

ESCARIADOR TIBIAL 

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #2 

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #3 

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #4 

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #5 

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #6 

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #7 

RASPA TIBIAL ANCHO ALA 20 MM 

RASPA TIBIAL ANCHO ALA 23 MM 

RASPA TIBIAL ANCHO ALA 26 MM 

PALANCA DOBLE 

CURETA 7 MM 

PINZA PARA TORNILLOS N.°3 

MARTILLO N.°2

 IMPACTOR 

HANDLE FOR TIBIAL RASP 

HANDLE FOR TRIAL TESTER 

FIXATION PIN WITH CAP, 25 MM 

FIXATION PIN WITH CAP, 40 MM 

FIXATION PIN WITH CAP, 60 MM 

SINGLE LEVER 

CUTTING GAUGE, SMALL 

CENTERING DEVICE ØI 10 MM 

TIBIAL REAMER 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #2 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #3 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #4 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #5 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #6 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #7 

TIBIAL RASP, WINGED, 20 MM WIDE 

TIBIAL RASP, WINGED, 23 MM WIDE 

TIBIAL RASP, WINGED, 26 MM WIDE 

DOUBLE LEVER 

CURETTE 7 MM 

SCREW CLAMP #3 

MALLET #2

4303-000-35 

4342-020 

4399-000-35 

4401-000-35 

4402-000-35 

4403-000-35 

4407-000-35 

4413-000-35 

4431-000-35 

4432-000-35 

4434-000-35 

4435-000-35 

4436-000-35 

4437-000-35 

4438-000-35 

4439-000-35 

4341-000-35 

4658-000-35

4659-000-35 

4668-000-35 

5631-010 

5823-000-35

6201-020

Código Denominación
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Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

Ensamble e instale el implante tibial de prueba; luego 
ajuste los centradores de Øi10 para encontrar la posición 
adecuada. 
Assemble and place the tibial trial implant; then adjust the Øi10 centering devices to 
determine the proper position.

Ensamble el centrador de Øi 16,7. Coloque el escariador 
tibial y perfore hasta alcanzar la línea límite.

Assemble the iØ16.7 centering device. Place the tibial reamer and drill until reaching 
the limit line.

Ensamble la raspa tibial del tamaño correspondiente a su 
mango.

Impacte hasta que la raspa llegue al platillo tibial.

Assemble the tibial rasp matching the size of the handle.

Tap until the rasp reaches the tibial plate.

Note
Nota Tenga en cuenta el ángulo de desplazamiento.

Take into account the displacement angle.
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Assemble the trial condyle of the proper size with its corresponding “posterior stability device” and tap 
gently on the bone with the “femoral condyle fastener” and “mallet No. 2". 

Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

INSTRUMENTAL

TORNILLO PARA VÁSTAGOS DE PRUEBA 

IMPACTOR DE IMPLANTE TIBIAL 

SUJETADOR DE CÓNDILOS FEMORALES

 EXTRACTOR DE INSERTO DE PRUEBA

 ALICATE

 IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #2

 IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #3

 IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #4

 IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #5

 IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #6

 IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #7

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 9 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 11 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 13 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 15 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 17 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 19 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 9 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 11 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 13 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 15 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 17 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 19 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 9 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 11 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 13 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 15 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 17 MM

 INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 19 MM

 CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 5 MM IZQUIERDA

 

SCREW FOR TRIAL STEMS 

TIBIAL IMPLANT IMPACTOR 

FEMORAL CONDYLE HOLDER 

TRIAL INSERT REMOVER 

PLIERS 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #2 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #3 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #4 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #5 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #6 

TIBIAL TRIAL IMPLANT #7 

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 9 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 11 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 13 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 15 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 17 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 19 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 9 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 11 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 13 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 15 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 17 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 19 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 9 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 11 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 13 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 15 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 17 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 19 MM

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 5 MM LEFT

4064-020 

4346-020 

4395-020 

4396-000-35 

4408-000-35 

4434-000-35 

4435-000-35 

4436-000-35 

4437-000-35 

4438-000-35 

4439-000-35 

4440-000-35 

4441-000-35 

4442-000-35 

4443-000-35 

4444-000-35 

4445-000-35 

4446-000-35 

4447-000-35 

4448-000-35 

4449-000-35 

4450-000-35 

4451-000-35 

4452-000-35 

4453-000-35 

4454-000-35 

4455-000-35 

4456-000-35 

4457-000-35 

4458-000-35 

Código Denominación

INSTRUMENTS
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Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

INSTRUMENTAL

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 5 MM IZQUIERDA 

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 16° DERECHA 

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 16° RIGHT

4459-000-35 

4460-000-35

4461-000-35

4462-000-35

4463-000-35

4464-000-35

4465-000-35

4466-000-35

4467-000-35

4468-000-35

4469-000-35

4470-000-35

4471-000-35

4472-000-35

4473-000-35

4474-000-35

4475-000-35

4476-000-35

4477-000-35

4478-000-35

4479-000-35

4480-000-35

4481-000-35

4482-000-35

4483-000-35

4484-000-35

4485-000-35

4486-000-35

4487-000-35

4488-000-35

Código Denominación

INSTRUMENTS
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Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

INSTRUMENTAL

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 7° DERECHA 

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 DERECHO

VÁSTAGO RECTO 9 X 60 MM

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 7° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 7° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 7° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 7° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 7° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 7° RIGHT 

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 RIGHT

STRAIGHT STEM 9 X 60 MM

4489-000-35

4490-000-35

4491-000-35

4492-000-35 

4493-000-35 

4494-000-35

4495-000-35

4496-000-35

4497-000-35

4498-000-35

4499-000-35

4500-000-35

4501-000-35

4502-000-35

4503-000-35

4504-000-35

4505-000-35

4527-000-35

4528-000-35

4529-000-35

4530-000-35

4531-000-35

4532-000-35

4533-000-35

4534-000-35

4535-000-35

4536-000-35

4537-000-35

4538-000-35

4563-000-35

Código Denominación

INSTRUMENTS
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Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

INSTRUMENTAL

VÁSTAGO RECTO 10 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 11 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 12 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 13 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 14 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 15 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 16 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 9 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 10 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 11 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 12 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 13 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 14 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 15 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 16 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 9 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 10 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 11 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 12 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 13 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 14 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 15 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 16 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 9 X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 10 X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 11 X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 12 X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 13 X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 14 X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 15 X 100 MM

STRAIGHT STEM 10 X 60 MM

STRAIGHT STEM 11 X 60 MM

STRAIGHT STEM 12 X 60 MM

STRAIGHT STEM 13 X 60 MM

STRAIGHT STEM 14 X 60 MM

STRAIGHT STEM 15 X 60 MM

STRAIGHT STEM 16 X 60 MM

STRAIGHT STEM 9 X 100 MM

STRAIGHT STEM 10 X 100 MM

STRAIGHT STEM 11 X 100 MM

STRAIGHT STEM 12 X 100 MM

STRAIGHT STEM 13 X 100 MM

STRAIGHT STEM 14 X 100 MM

STRAIGHT STEM 15 X 100 MM

STRAIGHT STEM 16 X 100 MM

STRAIGHT STEM 9 X 130 MM

STRAIGHT STEM 10 X 130 MM

STRAIGHT STEM 11 X 130 MM

STRAIGHT STEM 12 X 130 MM

STRAIGHT STEM 13 X 130 MM

STRAIGHT STEM 14 X 130 MM

STRAIGHT STEM 15 X 130 MM

STRAIGHT STEM 16 X 130 MM

OFFSET STEM 9 X 100 MM

OFFSET STEM 10 X 100 MM

OFFSET STEM 11 X 100 MM

OFFSET STEM 12 X 100 MM

OFFSET STEM 13 X 100 MM

OFFSET STEM 14 X 100 MM

OFFSET STEM 15 X 100 MM

4564-000-35

4565-000-35

4566-000-35

4567-000-35

4568-000-35

4569-000-35

4570-000-35

4571-000-35

4572-000-35

4573-000-35

4574-000-35

4575-000-35

4576-000-35

4577-000-35

4578-000-35

4579-000-35

4580-000-35

4581-000-35

4582-000-35

4583-000-35

4584-000-35

4585-000-35

4586-000-35

4587-000-35

4588-000-35

4589-000-35

4590-000-35

4591-000-35

4592-000-35

4593-000-35

Código Denominación

INSTRUMENTS
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Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts

INSTRUMENTAL

VÁSTAGO CON OFFSET 16 X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 9 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 10 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 11 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 12 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 13 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 14 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 15 X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET 16 X 130 MM

LLAVE

TUERCA

OFFSET STEM 16 X 100 MM

OFFSET STEM 9 X 130 MM

OFFSET STEM 10 X 130 MM

OFFSET STEM 11 X 130 MM

OFFSET STEM 12 X 130 MM

OFFSET STEM 13 X 130 MM

OFFSET STEM 14 X 130 MM

OFFSET STEM 15 X 130 MM

OFFSET STEM 16 X 130 MM

WRENCH

NUT

4594-000-35

4595-000-35

4596-000-35

4597-000-35

4598-000-35

4599-000-35

4600-000-35

4601-000-35

4602-000-35

4604-000-35

4605-000-35

Código Denominación

INSTRUMENTS

Verifique la situación de la osteotomía tibial.
Check the status of the tibial osteotomy.

En caso necesario, coloque la cuña correspondiente.
If required, place the corresponding wedge.

Inserte la prótesis de prueba definitiva en el canal tibial 
con el impactor de implante tibial.
Position the final trial prosthesis into the tibial canal with the tibial implant 
impactor.

Note
Nota Tenga en cuenta el ángulo de desplazamiento del vástago y fíjelo con la tuerca.

Take into account the displacement  angle of the stem and secure it with the nut.

Coloque el tornillo para vástagos de prueba para que 
queden bien sujetos. 
Place the screw for the trial stems to secure them tightly.  

Ensamble el implante tibial de prueba con el vástago de 
prueba.
Assemble the trial tibial implant to the trial stem.
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Verifique la compacidad con cada superficie de la 
osteotomía.

Instale el inserto de prueba correspondiente y vuelva a 
insertar la prótesis de prueba femoral.

Put the corresponding trial insert and place the trial femoral prosthesis again.

Una vez colocado el inserto de prueba, pruebe la 
tensión y verifique la estabilidad de la articulación. 
Verifique la flexión y la extensión.

Si las pruebas son satisfactorias, coloque las prótesis 
definitivas, tanto del fémur como de la tibia.

Once the trial insert has been placed, check the stress and the stability of the 
joint. Check flexion and extension.

If the tests are satisfactory, place the final femur and tibial prostheses.

Check the compactness of the surface of each osteotomy.

Paso 02
Step 02 

Cortes de aumento femoral
Femoral Increasing Cuts
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Paso 04
Step 04

Preparación de la rótula
Patellar Preparation

Paso 04.1
Step 04.1

Osteotomía de la rótula
Patella Osteotomy

Objetivo: Comprobar el grosor de la rótula para la osteotomía. 
Purpose: To check the thickness of the patella for osteotomy.

INSTRUMENTAL

BLOQUE DE CORTE PARA PINZA DE COMPRESION PATELAR

PINZA PARA COMPRESIÓN PATELAR

CALIBRE PATELAR

RASPA

ADAPTADOR

BROCA Ø 5 MM

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 26 MM

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 28 MM

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 30 MM

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 32 MM

MEDIDOR DE PATELA Ø E/AGUJEROS 7 MM

MEDIDOR DE PATELA Ø E/AGUJEROS 11 MM

 

CUTTING BLOCK FOR PATELLAR COMPRESSION CLAMP

CLAMP FOR PATELLAR COMPRESSION

PATELLAR CALIPER

RASP

ADAPTER

DRILL BIT Ø 5 MM

PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 26 MM

PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 28 MM

PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 30 MM

PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 32 MM

PATELLA GAUGE Ø BETWEEN HOLES 7 MM

PATELLA GAUGE Ø BETWEEN HOLES 11 MM

4099-000-35

4420-000-35

4409-000-35

4410-000-35

4413-000-35

4418-000-35

4421-000-35

4422-000-35

4423-000-35

4424-000-35

4419-000-35

4669-000-35

Código Denominación

INSTRUMENTS

Use el “calibre patelar” para medir el grosor de la rótula.

Use the“patella gauge” to measure the patella thickness.
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Monte el “bloque de corte para pinza de compresión patelar” en la “pinza para compresión patelar”, sostenga la rótula, 
confirme el grosor de la osteotomía ajustando la guía y realice el corte insertando la sierra en la ranura.

Assemble the “cutting block for patellar compression clamp” onto the “patellar compression clamp”, hold the patella, check the osteotomy thickness adjusting the guide 
and cut inserting the saw into the notch. 

Use el “medidor de patela” para confirmar el largo de la 
prótesis de rótula. Los tamaños disponibles son 26, 28, 30 
y 32 mm.

Elija el medidor de patela adecuado y use la “broca de 
Ø5mm” para perforar los tres orificios fijos. 

Use the “patella sizer” to confirm the length of the patella prosthesis. The sizes 
available are 26, 28, 30 and 32 mm.

Select the suitable patella sizer and use the “Ø5mm” drill bit” to drill three fixed holes. 

Paso 04
Step 04

Preparación de la rótula
Patellar Preparation

Paso 04.1
Step 04.1

Osteotomía de la rótula
Patella Osteotomy

Objetivo: Comprobar el grosor de la rótula para la osteotomía. 
Purpose: To check the thickness of the patella for osteotomy.
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Paso 04
Step 04

Preparación de la rótula
Patellar Preparation

Paso 04.2
Step 04.2

Estimación de la rótula
Patellar Evaluation

Objetivo: Estimar el lugar de movimiento de la rótula.
Purpose: To estimate the range of patellar motion.

Trate de conservar el grosor de la rótula después del corte.

Retire el cartílago restante y lave la zona. Inserte el tamaño adecuado del “implante patelar de prueba” en el hueso con la 
“pinza de compresión patelar”.

Estime el lugar de colocación de la rótula mediante flexión y extensión en el rango completo de actividad. La rótula debe 
mantenerse en movimiento en toda la actividad, para evitar la inclinación y la subluxación lateral. 

Try to preserve the thickness of the patella after cutting.

Remove the remaining cartilage and wash the area. Insert the “patellar trial implant” of the proper size into the bone with the “patellar compression clamp”.

Estimate where to place the patella bending and extending the patella to the full range of motion. The patella should be in motion during the procedure to prevent bend and lateral 
subluxation. 
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Paso 05
Step 05

Ensamble de prótesis
Prosthesis Assembly

INSTRUMENTAL

ATORNILLADOR 2,5 MM RECTO

IMPACTOR

IMPACTOR FEMORAL

IMPACTOR DE IMPLANTE TIBIAL

SUJETADOR DE CÓNDILOS FEMORALES

IMPACTOR DE INSERTO TIBIAL

PINZA PARA COMPRESIÓN PATELAR

MANGO PARA VÁSTAGOS DE PRUEBA

ATORNILLADOR 3,5 MM

IMPACTOR DE VÁSTAGO

ATORNILLADOR DE 3,5 MM RECTO

ATORNILLADOR 3,5 MM ANGULAR

PINZA PARA TORNILLOS N.°3

MARTILLO N.°2

SCREWDRIVER 2.5 MM STRAIGHT

IMPACTOR

FEMORAL IMPACTOR

TIBIAL IMPLANT IMPACTOR

FEMORAL CONDYLE HOLDER

TRIAL INSERT IMPACTOR

CLAMP FOR PATELLAR COMPRESSION

HANDLE FOR TRIAL STEMS

SCREWDRIVER 3.5 MM

STEM IMPACTOR

SCREWDRIVER 3.5 MM STRAIGHT

SCREWDRIVER 3.5 MM ANGLED

SCREW CLAMP #3

MALLET #2

4067-000-35

4303-000-35

4311-020

4346-020

4395-020

4411-020

4420-000-35

4603-000-35

4606-000-35

4607-000-35

4613-000-35

4655-000-35

5823-000-35

6201-020

Código Denominación

INSTRUMENTS

ADICIONALES

KIT DE MATERIAL DESCARTABLE PARA PROTESIS RHINO
DISPOSABLE KIT FOR RHINO PROSTHESIS

KMD-00-RHIN-0-B

Código Denominación

ADDITIONAL MATERIAL

INSTRUMENTAL

TAPÓN PARA COMPONENTE TIBIAL DE REVISIÓN Ø5,2 MM

TAPÓN PARA COMPONENTE TIBIAL DE REVISIÓN Ø12,0 MM

TORNILLO PARA VÁSTAGOS 5X5 MM

TORNILLO PARA CUÑAS 5X6 MM

TORNILLO PARA CUÑAS 5X7 MM

TORNILLO PARA INSERTO TIBIAL 5X33,5 MM

TIBIAL REVISION COMPONENT CAP Ø5,2 MM

TIBIAL REVISION COMPONENT CAP Ø12,0 MM

STEM SCREW 5X5 MM

WEDGE SCREW 5X6 MM

WEDGE SCREW 5X7 MM

TIBIAL INSERT SCREW 5X33,5 MM

 3336-000-35

 3337-000-35

 4296-000-35

 4297-000-35

 4298-000-35

 4299-000-35

Código Denominación

IMPLANTS
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Paso 05
Step 05

Ensamble de prótesis
Prosthesis Assembly

Remove the central screw from the trial tibial tray, the tray with the handle for the trial 
tibial tray and the impactor.

Coloque el vástago correspondiente sobre el platillo tibial. 
Luego de verificar el ángulo de desplazamiento, golpee el 
vástago con el impactor y coloque el tornillo de 5x5mm en 
el lateral de la quilla para sujetarlo. 

En caso de utilizar las cuñas tibiales, se deben ensamblar 
con los tornillos de 5 x 6 mm. Caso contrario, se sellarán los 
agujeros con los tapones de Ø5,2 mm.

Position the corresponding stem on the tibial tray. After checking the displacement 
angle, tap the stem with the impactor and place the 5x5mm screw on the side of the 
keel to secure it. 

If tibial wedges are used, assemble them with 5 x 6 mm screws. Otherwise, the holes 
will be sealed with the Ø5,2 mm caps.

Cemente el conjunto ensamblado, rellene con cemento en 
el canal medular, impacte el conjunto en su lugar y luego 
retire el exceso de cemento. 
Cement the assembled set, fill the medullary canal with cement, tap the set into 
place and then remove the excess cement. 

Retire el tornillo central del platillo tibial de prueba, el platillo 
con el mango para platillo tibial de prueba y el impactor.
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Paso 05
Step 05

Ensamble de prótesis
Prosthesis Assembly

Remove the femoral trial component with the condyle fastener and the impactor.

With the stems, use the coupling technique applied in the tibial tray. 

Use 5x7mm screws with femoral wedges.

First fill the assembled set with cement; make sure to cover the entire posterior part 
of the implant, then cement the osteotomy. 

Tap the femoral implant in its place and remove the excess cement. 

Place the tibial trial insert and check the range of motion of the patella once or twice. 
Keep the knee stretched until the cement solidifies.

Pruebe el balance de tejidos blandos; en caso de ser 
necesario y posible, libere un poco más. Luego coloque el 
inserto implantable con el impactor y sujételo con el tornillo 
de 5 x 33,5 mm. 

Después de que el cemento solidifique, lave y limpie bien la 
unión; luego cierre la incisión. 

Check the balance of soft tissue; if needed and possible, release it further. Then place 
the implantable insert with the impactor and secure it with the 5 x 33.5 mm screw. 

After the cement has hardened, wash and clean the joint; then suture the di�erent 
layers of the incision. 

Retire el componente femoral de prueba con el sujetador 
de cóndilos y el impactor.

Utilice la misma técnica de acople para los vástagos que 
utilizó en el platillo tibial. 

Para las cuñas femorales use tornillos de 5x7mm.

Previamente rellene con cemento el conjunto ensamblado; 
asegúrese de cubrir toda la parte posterior del implante, 
luego cemente la osteotomía. 

Impacte el implante femoral en su lugar y retire el exceso 
de cemento. 

Coloque el inserto tibial de prueba y verifique el rango de 
movimiento de la rodilla una o dos veces. Mantenga la 
rodilla extendida hasta que se solidifique el cemento.
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Paso 05
Step 05

Ensamble de prótesis
Prosthesis Assembly

Cement the patella and place the implantable patella with the patellar compression clamp. Remove the excess cement. 

Cemente la rótula y coloque la patela implantable con la pinza de compresión patelar. Retire el exceso de cemento. 

PAG. 36



Paso 06.1
Step 06.1

Componente femoral de revisión
Femoral Revision Component

Paso 06
Step 06

Implantes
Implants

 4148-000-35

4149-000-35

4150-000-35

4151-000-35

4152-000-35

4153-000-35

 4154-000-35

4155-000-35

4156-000-35

4157-000-35

4158-000-35

4159-000-35

 #2

#3

#4

#5

#6

#7

Tamaño / Size Derecho / Right Izquierdo / Left

Paso 06.2
Step 06.2

Componente tibial de revisión
Tibial Revision Component

 4160-000-35

4161-000-35

4162-000-35

4163-000-35

4164-000-35

4165-000-35

 #2

#3

#4

#5

#6

#7

Tamaño / Size Código / Code
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Paso 06.3
Step 06.3

Inserto tibial de revisión
Tibial Revision Insert
 

Paso 06
Step 06

Implantes
Implants

4166-000

4167-000

4168-000

4169-000

4170-000

4171-000

4172-000

4173-000

4174-000

4175-000

4176-000

4177-000

4178-000

4179-000

4180-000-

4181-000

4182-000

4183-000

9 mm

11 mm

13 mm

15 mm

17 mm

19 mm

Tamaño / Size #2 #3 #4 #5 #6 #7

Paso 06.4
Step 06.4

Vástago de revisión
Revision Stem

4184-000

4187-000

4190-000

4193-000

4196-000

4199-000

4202-000

4205-000

4185-000

4188-000

4191-000

4194-000

4197-000

4200-000

4203-000

4206-000

4186-000

4189-000

4192-000

4195-000

4198-000

4201-000

4204-000

4207-000

4208-000

4210-000

4212-000

4214-000

4216-000

4218-000

4220-000

4222-000

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

Tamaño / Size X 60 mm X 100 mm X 130 mm X 100 mm
c/offset

X 130 mm
c/offset

 4209-000

4211-000

4213-000

4215-000

4217-000

4219-000

4221-000

4223-000

PAG. 38



Paso 06.5
Step 06.5

Tornillos
Screws
 

Paso 06
Step 06

Implantes
Implants

4296-000 4297-000 4298-0005mm

Tamaño / Size X 5 mm X 6 mm X 7 mm X 33,5 mm

4299-000

Paso 06.6
Step 06.6

Cuñas femorales
Femoral Wedges

4224-000

4226-000

4228-000

4230-000

4232-000

4234-000

4225-000

4227-000

4229-000

4231-000

4233-000

4235-000

4236-000

4238-000

4240-000

4242-000

4244-000

4246-000

#2

#3

#4

#5

#6

#7

Tamaño / Size Distal
X 5 mm

Distal
X 10 mm

Posterior
X 5 mm

4237-000

4239-000

4241-000

4243-000

4245-000

4247-000

Posterior
X 10 mm
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Paso 06.7
Step 06.7

Paso 06
Step 06

Implantes
Implants

4248-000

4250-000

4252-000

4254-000

4256-000

4258-000

4249-000

4251-000

4253-000

4255-000

4257-000

4259-000

4260-000

4262-000

4264-000

4266-000

4268-000

4270-000

#2

#3

#4

#5

#6

#7

Tamaño / Size Derecha / Right
x 5 mm

Derecha / Right
x 10 mm

Izquierda / Left
x 5 mm

Izquierda / Left
x 10 mm

4261-000

4263-000

4265-000

4267-000

4269-000

4271-000

Cuñas rectas
Straight Wedges
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4144-000

4615-000

4619-000

4145-000

4616-000

4620-000

4146-000

4617-000

4621-000

4147-000

4618-000

4622-000

#8

#10

#12

Tamaño / Size X 26MM X 28MM X 30MM X 32MM

Paso 06.8
Step 06.8

Componente patelar UHMWPE
UHMWPE Patellar Component
 

Paso 06
Step 06

Implantes
Implants

4272-000

4273-000

4274-000

4275-000

4276-000

4277-000

4284-000

4285-000

4286-000

4287-000

4288-000

4289-000

4278-000

4279-000

4280-000

4281-000

4282-000

4283-000

 #2

#3

#4

#5

#6

#7

Tamaño / Size Derecha / Right
16°

Derecha / Right
total 7°

Izquierda / Left
16°

Izquierda / Left
total 7°

4290-000

4291-000

4292-000

4293-000

4294-000

4295-000

Cuñas angulares
Angled Wedges

 

Paso 06.7
Step 06.7
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MEDIDOR DE FÉMUR #1 #2

MEDIDOR DE FÉMUR #3 #4

MEDIDOR DE FÉMUR #5 #6

MEDIDOR DE FÉMUR #7 #8

GUÍA MEDULAR FEMORAL

GUÍA DISTAL DE CORTE FEMORAL

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #2  X 5  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #3  X 5  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #4  X 5  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #5  X 5  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #6  X 5  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #7  X 5  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #2  X 10  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #3  X 10  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #4  X 10  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #5  X 10  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #6  X 10  MM

CUÑA POSTERIOR DE PRUEBA #7  X 10  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #2  X 5  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #3  X 5  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #4  X 5  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #5  X 5  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #6  X 5  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #7  X 5  MM

FEMUR SIZER #1 #2

FEMUR SIZER #3 #4

FEMUR SIZER #5 #6

FEMUR SIZER #7 #8

FEMORAL MEDULLARY GUIDE

DISTAL GUIDE FOR FEMORAL CUTTING

POSTERIOR WEDGE TRIAL #2 X 5 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #3 X 5 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #4 X 5 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #5 X 5 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #6 X 5 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #7 X 5 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #2 X 10 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #3 X 10 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #4 X 10 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #5 X 10 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #6 X 10 MM

POSTERIOR WEDGE TRIAL #7 X 10 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #2 X 5 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #3 X 5 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #4 X 5 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #5 X 5 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #6 X 5 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #7 X 5 MM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4307-000-35

4308-000-35

4309-000-35

4310-000-35

4301-000-35

4304-000-35

4539-000-35

4540-000-35

4541-000-35

4542-000-35

4543-000-35

4544-000-35

4545-000-35

4546-000-35

4547-000-35

4548-000-35

4549-000-35

4550-000-35

4551-000-35

4552-000-35

4553-000-35

4554-000-35

4555-000-35

4556-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.

Paso 07
Step 07

Instrumentos
Instruments
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CUÑA DISTAL DE PRUEBA #2  X 10  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #3  X 10  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #4  X 10  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #5  X 10  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #6  X 10  MM

CUÑA DISTAL DE PRUEBA #7  X 10  MM

BARRA PARA GUÍA FEMORAL X 163MM

BARRA PARA GUÍA FEMORAL X 235MM

BARRA PARA GUÍA FEMORAL X 300MM

RASPA INTRAMEDULAR #9   MM

RASPA INTRAMEDULAR #10   MM

RASPA INTRAMEDULAR #11   MM

RASPA INTRAMEDULAR #12   MM

RASPA INTRAMEDULAR #13   MM

RASPA INTRAMEDULAR #14   MM

RASPA INTRAMEDULAR #15   MM

RASPA INTRAMEDULAR #16   MM

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 34 MM

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 37 MM

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 39 MM

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 41 MM

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 45 MM

DISPOSITIVO DE CORTE FEMORAL PROF 48 MM

LOCALIZADOR CONDILAR

PIN 56MM

DISTAL WEDGE TRIAL #2 X 10 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #3 X 10 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #4 X 10 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #5 X 10 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #6 X 10 MM

DISTAL WEDGE TRIAL #7 X 10 MM

ROD FOR FEMORAL GUIDE X 163MM

ROD FOR FEMORAL GUIDE X 235 MM

ROD FOR FEMORAL GUIDE X 300MM

INTRAMEDULLARY RASP #9 MM

INTRAMEDULLARY RASP #10 MM

INTRAMEDULLARY RASP #11 MM

INTRAMEDULLARY RASP #12 MM

INTRAMEDULLARY RASP #13 MM

INTRAMEDULLARY RASP #14 MM

INTRAMEDULLARY RASP #15 MM

INTRAMEDULLARY RASP #16 MM

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 34 MM

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 37 MM

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 39 MM

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 41 MM

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 45 MM

PROF FEMORAL CUTTING DEVICE 48 MM

CONDYLAR LOCATOR

PIN 56MM

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4557-000-35

4558-000-35

4559-000-35

4560-000-35

4561-000-35

4562-000-35

4302-000-35

4656-000-35

4657-000-35

4518-000-35

4519-000-35

4520-000-35

4521-000-35

4522-000-35

4523-000-35

4524-000-35

4525-000-35

4513-000-35

4647-000-35

4648-000-35

4649-000-35

4650-000-35

4651-000-35

4515-000-35

4404-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.

Paso 07
Step 07

Instrumentos
Instruments
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PIN 76MM

GUÍA DE CORTE OFFSET ØI 10 MM

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI 15 MM

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI 10 MM

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI 18 MM

GUÍA DE CORTE FEMORAL ØI 12 MM

ESCARIADOR TIBIAL

ESCARIADOR FEMORAL

GUÍA DE CORTE

VÁSTAGO CON OFFSET  9  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  10  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  11  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  12  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  13  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  14  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  15  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  16  X 100 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  9  X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  10  X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  11  X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  12  X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  13  X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  14  X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  15  X 130 MM

VÁSTAGO CON OFFSET  16  X 130 MM

PIN 76MM

OFFSET CUTTING GUIDE ØI 10 MM

FEMORAL CUTTING GUIDE ØI 15 MM

OFFSET CUTTING GUIDE ØI 10 MM

FEMORAL CUTTING GUIDE ØI 18 MM

FEMORAL CUTTING GUIDE ØI 12 MM

TIBIAL REAMER

FEMORAL REAMER

CUTTING GUIDE

OFFSET STEM 9 X 100 MM

OFFSET STEM 10 X 100 MM

OFFSET STEM 11 X 100 MM

OFFSET STEM 12 X 100 MM

OFFSET STEM 13 X 100 MM

OFFSET STEM 14 X 100 MM

OFFSET STEM 15 X 100 MM

OFFSET STEM 16 X 100 MM

OFFSET STEM 9 X 130 MM

OFFSET STEM 10 X 130 MM

OFFSET STEM 11 X 130 MM

OFFSET STEM 12 X 130 MM

OFFSET STEM 13 X 130 MM

OFFSET STEM 14 X 130 MM

OFFSET STEM 15 X 130 MM

OFFSET STEM 16 X 130 MM

  6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4405-000-35

4526-000-35

4514-000-35

4652-000-35

4653-000-35

4654-000-35

4432-000-35

4433-000-35

4517-000-35

4587-000-35

4588-000-35

4589-000-35

4590-000-35

4591-000-35

4592-000-35

4593-000-35

4594-000-35

4595-000-35

4596-000-35

4597-000-35

4598-000-35

4599-000-35

4600-000-35

4601-000-35

4602-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.

Paso 07
Step 07

Instrumentos
Instruments
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GUÍA FEMORAL

PLACA DE CORTE FEMORAL #2

PLACA DE CORTE FEMORAL #3

PLACA DE CORTE FEMORAL #4

PLACA DE CORTE FEMORAL #5

PLACA DE CORTE FEMORAL #6

PLACA DE CORTE FEMORAL #7

IMPACTOR

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 IZQUIERDO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #2 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #3 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #4 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #5 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #6 DERECHO

IMPLANTE FEMORAL DE PRUEBA #7 DERECHO

VÁSTAGO RECTO 9 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 10 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 11 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 12 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 13 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 14 X 60 MM

FEMORAL GUIDE

FEMORAL CUTTING BOARD #2

FEMORAL CUTTING BOARD #3

FEMORAL CUTTING BOARD #4

FEMORAL CUTTING BOARD #5

FEMORAL CUTTING BOARD #6

FEMORAL CUTTING BOARD #7

IMPACTOR

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 LEFT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #2 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #3 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #4 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #5 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #6 RIGHT

FEMORAL TRIAL IMPLANT #7 RIGHT

STRAIGHT STEM 9 X 60 MM

STRAIGHT STEM 10 X 60 MM

STRAIGHT STEM 11 X 60 MM

STRAIGHT STEM 12 X 60 MM

STRAIGHT STEM 13 X 60 MM

STRAIGHT STEM 14 X 60 MM

   1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4512-000-35

4506-000-35

4507-000-35

4508-000-35

4509-000-35

4510-000-35

4511-000-35

4303-000-35

4527-000-35

4528-000-35

4529-000-35

4530-000-35

4531-000-35

4532-000-35

4533-000-35

4534-000-35

4535-000-35

4536-000-35

4537-000-35

4538-000-35

4563-000-35

4564-000-35

4565-000-35

4566-000-35

4567-000-35

4568-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.

Paso 07
Step 07

Instrumentos
Instruments
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VÁSTAGO RECTO 15 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 16 X 60 MM

VÁSTAGO RECTO 9 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 10 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 11 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 12 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 13 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 14 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 15 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 16 X 100 MM

VÁSTAGO RECTO 9 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 10 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 11 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 12 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 13 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 14 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 15 X 130 MM

VÁSTAGO RECTO 16 X 130 MM

ADAPTADOR

BLOQUE PARA CORTE TIBIAL #1

BLOQUE PARA CORTE TIBIAL #2

BLOQUE PARA CORTE TIBIAL #3

GUÍA TIBIAL

BROCA Ø8MM

MEDIDOR DE CORTE GRANDE 

 STRAIGHT STEM 15 X 60 MM

STRAIGHT STEM 16 X 60 MM

STRAIGHT STEM 9 X 100 MM

STRAIGHT STEM 10 X 100 MM

STRAIGHT STEM 11 X 100 MM

STRAIGHT STEM 12 X 100 MM

STRAIGHT STEM 13 X 100 MM

STRAIGHT STEM 14 X 100 MM

STRAIGHT STEM 15 X 100 MM

STRAIGHT STEM 16 X 100 MM

STRAIGHT STEM 9 X 130 MM

STRAIGHT STEM 10 X 130 MM

STRAIGHT STEM 11 X 130 MM

STRAIGHT STEM 12 X 130 MM

STRAIGHT STEM 13 X 130 MM

STRAIGHT STEM 14 X 130 MM

STRAIGHT STEM 15 X 130 MM

STRAIGHT STEM 16 X 130 MM

ADAPTER

TIBIAL CUTTING BLOCK #1

TIBIAL CUTTING BLOCK #2

TIBIAL CUTTING BLOCK #3

TIBIAL GUIDE

BROCA Ø8MM

CUTTING GAUGE, LARGE 

   1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4569-000-35

4570-000-35

4571-000-35

4572-000-35

4573-000-35

4574-000-35

4575-000-35

4576-000-35

4577-000-35

4578-000-35

4579-000-35

4580-000-35

4581-000-35

4582-000-35

4583-000-35

4584-000-35

4585-000-35

4586-000-35

4413-000-35

4430-000-35

4643-000-35

4644-000-35

4428-000-35

4417-000-35

4398-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.

Paso 07
Step 07

Instrumentos
Instruments
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MEDIDOR DE CORTE CHICO

MANGO PARA PROBADOR DE TIBIA

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #1

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #2

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #3

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #4

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #5

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #6

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #7

IMPLANTE DE PRUEBA TIBIAL #8

PIN DE FIJACIÓN CON TOPE 25 MM

PIN DE FIJACIÓN CON TOPE 40 MM

PIN DE FIJACIÓN CON TOPE 60 MM

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #2

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #3

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #4

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #5

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #6

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA #7

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 9 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 11 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 13 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 15 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 17 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #2 #3 #4 X 19 MM

CUTTING GAUGE, SMALL

HANDLE FOR TRIAL TESTER

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #1

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #2

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #3

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #4

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #5

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #6

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #7

TIBIAL TRIAL IMPLANT, #8

FIXATION PIN WITH CAP, 25 MM

FIXATION PIN WITH CAP, 40 MM

FIXATION PIN WITH CAP, 60 MM

TIBIAL TRIAL IMPLANT #2

TIBIAL TRIAL IMPLANT #3

TIBIAL TRIAL IMPLANT #4

TIBIAL TRIAL IMPLANT #5

TIBIAL TRIAL IMPLANT #6

TIBIAL TRIAL IMPLANT #7

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 9 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 11 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 13 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 15 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 17 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #2 #3 #4 X 19 MM

   1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4666-000-35

4399-000-35

4333-000-35

4334-000-35

4335-000-35

4336-000-35

4337-000-35

4338-000-35

4339-000-35

4340-000-35

4401-000-01

4402-000-01

4403-000-01

4434-000-35

4435-000-35

4436-000-35

4437-000-35

4438-000-35

4439-000-35

4440-000-35

4441-000-35

4442-000-35

4443-000-35

4444-000-35

4445-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.
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Step 07
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INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 9 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 11 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 13 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 15 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 17 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #5 #6 X 19 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 9 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 11 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 13 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 15 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 17 MM

INSERTO TIBIAL DE PRUEBA #7 X 19 MM

EXTRACTOR DE INSERTO DE PRUEBA

CONECTOR DE BARRA DE ALINEACIÓN

CENTRADOR EXC ØI10 MM

ALINEADOR

MANGO PARA VÁSTAGOS DE PRUEBA

LLAVE

TUERCA

ATORNILLADOR 3,5MM

IMPACTOR DE VÁSTAGO

TORNILLO DE ADAPTADOR

ATORNILLADOR 3.5MM RECTO

CENTRADOR CON ØI 16,7 MM

CENTRADOR CON ØI 10 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 9 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 11 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 13 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 15 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 17 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #5 #6 X 19 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 9 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 11 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 13 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 15 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 17 MM

TIBIAL TRIAL INSERT #7 X 19 MM

TRIAL INSERT REMOVER

ALIGNMENT ROD CONNECTOR

CENTERING DEVICE ØI 10 MM

ALIGNMENT DEVICE

HANDLE FOR TRIAL STEMS

WRENCH

NUT

SCREWDRIVER 3,5 MM

STEM IMPACTOR

ADAPTER SCREW

SCREWDRIVER 3.5MM STRAIGHT

CENTERING DEVICE ØI 16,7 MM

CENTERING DEVICE ØI 10 MM

    1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4446-000-35

4447-000-35

4448-000-35

4449-000-35

4450-000-35

4451-000-35

4452-000-35

4453-000-35

4454-000-35

4455-000-35

4456-000-35

4457-000-35

4396-000-35

4429-000-35

4431-000-35

4516-000-35

4603-000-35

4604-000-35

4605-000-35

4606-000-35

4607-000-35

4414-000-35

4613-000-35

4645-000-35

4646-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.

Paso 07
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ATORNILLADOR 3.5 MM ANGULAR

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 5 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 5 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 10 MM IZQUIERDA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #2 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #3 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #4 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #5 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #6 X 10 MM DERECHA

CUÑA TIBIAL DE PRUEBA #7 X 10 MM DERECHA

SCREWDRIVER 3.5 MM ANGLED

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 5 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 5 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 10 MM LEFT

TIBIAL WEDGE TRIAL #2 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #3 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #4 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #5 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #6 X 10 MM RIGHT

TIBIAL WEDGE TRIAL #7 X 10 MM RIGHT

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4655-000-35

4458-000-35

4459-000-35

4460-000-35

4461-000-35

4462-000-35

4463-000-35

4464-000-35

4465-000-35

4466-000-35

4467-000-35

4468-000-35

4469-000-35

4470-000-35

4471-000-35

4472-000-35

4473-000-35

4474-000-35

4475-000-35

4476-000-35

4477-000-35

4478-000-35

4479-000-35

4480-000-35

4481-000-35
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CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 16° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 16° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 7° IZQUIERDA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #2 X 7° DERECHA 

 CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #3 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #4 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #5 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #6 X 7° DERECHA 

CUÑA TIBIA DE PRUEBA CON ÁNGULO #7 X 7° DERECHA 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 16° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 16° RIGHT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 7° LEFT 

TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 7° LEFT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 7° LEFT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 7° LEFT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 7° LEFT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #2 X 7° RIGHT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #3 X 7° RIGHT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #4 X 7° RIGHT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #5 X 7° RIGHT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #6 X 7° RIGHT 

 TIBIAL WEDGE TRIAL, ANGLED #7 X 7° RIGHT 

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4482-000-35

4483-000-35

4484-000-35

4485-000-35

4486-000-35

4487-000-35

4488-000-35

4489-000-35

4490-000-35

4491-000-35

4492-000-35

4493-000-35

4494-000-35

4495-000-35

4496-000-35

4497-000-35

4498-000-35

4499-000-35

4500-000-35

4501-000-35

4502-000-35

4503-000-35

4504-000-35

4505-000-35
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MARTILLO N.°2

CALIBRE PATELAR

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 26 MM

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 28 MM

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 30 MM

IMPLANTE PATELAR DE PRUEBA #8 X 32 MM

MEDIDOR DE PATELA Ø E/AGUJEROS 7 MM

MEDIDOR DE PATELA Ø E/AGUJEROS 11 MM

PINZA PARA COMPRESIÓN PATELAR

ATORNILLADOR 2,5 MM RECTO

GUÍA DE BROCA ØI 8 MM

IMPACTOR

IMPACTOR FEMORAL

ESPACIADOR TIBIAL #10

ESPACIADOR TIBIAL #12

ESPACIADOR TIBIAL #14

ESPACIADOR TIBIAL #16

ESPACIADOR TIBIAL #18

MANGO PARA RASPA TIBIAL

GUÍA DE FRESA TIBIAL

FRESA Ø20 MM

TOPE PARA FRESA Ø20 MM

IMPACTOR DE IMPLANTE TIBIAL

MANGO PARA GUÍAS DE PREPARACIÓN DOBLE

MALLET #2

 PATELLAR CALIPER

PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 26 MM

 PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 28 MM

PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 30 MM

PATELLAR TRIAL IMPLANT #8 X 32 MM

PATELLA GAUGE Ø BETWEEN HOLES 7 MM

PATELLA GAUGE Ø BETWEEN HOLES 11 MM

CLAMP FOR PATELLAR COMPRESSION

SCREWDRIVER 2.5 MM STRAIGHT

DRILL BIT GUIDE IØ8 MM

IMPACTOR

FEMORAL IMPACTOR

TIBIAL SPACER #10

TIBIAL SPACER #12

TIBIAL SPACER #14

TIBIAL SPACER #16

TIBIAL SPACER #18

HANDLE FOR TIBIAL RASP

TIBIAL REAMER GUIDE

REAMER Ø20 MM

REAMER CAP Ø20 MM

TIBIAL IMPLANT IMPACTOR

HANDLE FOR DOUBLE PREPARATION GUIDES

 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6201-020

4409-000-35

4421-000-35

4422-000-35

4423-000-35

4424-000-35

4419-000-35

4669-000-35

4420-000-35

4067-000-35

4087-000-35

4303-000-35

4311 – 020

4312-000-35

4313-000-35

4314-000-35

4315-000-35

4316-000-35

4342 – 020

4343-000-35

4344-000-35

4345-000-35

4346 – 020

4383-000-35
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BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN ANTERIOR 0° 3° IZQUIERDO

BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN ANTERIOR 3° 0° DERECHO

BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN ANTERIOR 5° 7° IZQUIERDO

BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN ANTERIOR 7° 5° DERECHO

BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN POSTERIOR 0° 3° IZQUIERDO

BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN POSTERIOR 3° 0° DERECHO

BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN POSTERIOR 5° 7° IZQUIERDO

BLOQUE EXTERNO PARA ROTACIÓN POSTERIOR 7° 5° DERECHO

SUJETADOR DE CÓNDILOS FEMORALES

GUÍA DE BROCA FEMORAL

PALANCA SIMPLE

PALANCA DOBLE

ALICATE

RASPA

IMPACTOR DE INSERTO TIBIAL

OSTEÓTOMO CURVO

BROCA Ø 3 MM

BROCA Ø 6 MM

BROCA Ø 5 MM

ACCESORIO DE ESTABILIDAD POSTERIOR #45

ACCESORIO DE ESTABILIDAD POSTERIOR #50

ACCESORIO DE ESTABILIDAD POSTERIOR #54

MANGO PARA GUÍAS DE PREPACIÓN SIMPLE

OSTEÓTOMO HOJA 50 MM

OSTEÓTOMO HOJA 55 MM

EXTERNAL BLOCK FOR ANTERIOR ROTATION 0° 3° LEFT

EXTERNAL BLOCK FOR ANTERIOR ROTATION 3° 0° RIGHT

EXTERNAL BLOCK FOR ANTERIOR ROTATION 5° 7° LEFT

EXTERNAL BLOCK FOR ANTERIOR ROTATION 7° 5° RIGHT

EXTERNAL BLOCK FOR POSTERIOR ROTATION 0° 3° LEFT

EXTERNAL BLOCK FOR POSTERIOR ROTATION 3° 0° RIGHT

EXTERNAL BLOCK FOR POSTERIOR ROTATION 5° 7° LEFT

EXTERNAL BLOCK FOR POSTERIOR ROTATION 7° 5° RIGHT

FEMORAL CONDYLE HOLDER

FEMORAL DRILL BIT GUIDE

SINGLE LEVER

DOUBLE LEVER

PLIERS

RASP

TRIAL INSERT IMPACTOR

CURVED OSTEOTOME

DRILL BIT Ø 3 MM

DRILL BIT Ø 6 MM

DRILL BIT Ø 5 MM

POSTERIOR STABILITY ACCESSORY #45

POSTERIOR STABILITY ACCESSORY  #50

POSTERIOR STABILITY ACCESSORY  #54

HANDLE FOR SINGLE PREPARATION GUIDE

 OSTEOTOME BLADE 50 MM

OSTEOTOME BLADE 55 MM

  1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 4384-000-35

4385-000-35

4386-000-35

4387-000-35

4388-000-35

4389-000-35

4390-000-35

4391-000-35

4395-020

4406-020

4407-000-35

4668-000-35

4408-000-35

4410-000-35

4411-020

4412-000-35

4415-000-35

4416-000-35

4418-000-35

4425-000-35

4426-000-35

4427-000-35

4660-000-35

4392-000-35

4661-000-35

Código / Code Denominación / Instrument
T

Cant. / Qty.

Paso 07
Step 07

Instrumentos
Instruments

PAG. 52



OSTEÓTOMO HOJA 60 MM

TORNILLO PARA VÁSTAGOS DE PRUEBA

BLOQUE DE CORTE PARA PINZA DE COMPRESIÓN PATELAR

RASPA TIBIAL ANCHO ALA 20 MM

RASPA TIBIAL ANCHO ALA 23 MM

RASPA TIBIAL ANCHO ALA 26 MM

CURETA 7MM

ESCOPLO GRADUADO Ø 20,00 MM

ESCOPLO CHICO CURVO

ESCOPLO GRANDE CURVO

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

OSTEOTOME BLADE 60 MM

SCREW FOR TRIAL STEMS

CUTTING BLOCK FOR PATELLAR COMPRESSION CLAMP

TIBIAL RASP, WINGED, 20 MM WIDE

TIBIAL RASP, WINGED, 23 MM WIDE

TIBIAL RASP, WINGED, 26 MM WIDE

CURETTE 7MM

CALIBRATED OSTEOTOME Ø 20,00 MM

CURVED SMALL OSTEOTOME

CURVED LARGE OSTEOTOME

SCREW CLAMP #3

   1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4662-000-35

4064-000-35

4099-000-35

4341-000-35

4658-000-35

4659-000-35

5631 – 020

5642-000-22

5656-000-33

5657-000-33

5823-000-35
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