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Introducción a la técnica
Introduction to the technique

Diseñada para reforzar la columna radial. Sus dos tornillos 

distales divergen para proporcionar soporte óseo 

subcondral: un tornillo está orientado hacia el borde dorsal 

de la muesca sigmoidea y, el otro, hacia el borde volar.

The styloid plate buttresses the radial column. Two distal screws diverge to provide 

subchondral bone support, with one screw targeting the dorsal rim of the sigmoid 

notch and the other targeting the volar rim.

Placa Estiloides 
Styloid Plate

Con un abordaje mínimamente invasivo, soporta la faceta 

semilunar. Estabiliza los patrones de la fractura que afectan 

la faceta dorsal del semilunar del radio distal y la muesca 

sigmoidea.

With a minimally invasive approach, the lunate plate provides support to the semilunate 

facet. The lunate plate stabilizes fracture patterns involving the dorsal semilunate facet 

of the distal radius and the sigmoid notch.

Placa Lunar
Lunar Plate

Estas placas son una solución ideal para tratar las fracturas 

del radio distal que se deben abordar desde el lado dorsal. 

La placa estándar se usa en casos que requieran una mayor 

cobertura de la superficie; la placa estrecha se usa en casos 

de menor complejidad.

Standard and narrow plates are an ideal solution for treating distal radius fractures that 

must be approached from the dorsal side. The standard plate is used in cases where 

greater surface coverage is required; the narrow plate is used for less complex cases.

Placa Estándar y Placa Estrecha 
Standard Plate and Narrow Plate
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Placa Estiloides
Styloid Plate

1.A  Incision
Incision

Propósito: Realizar la incisión en el lugar indicado.
Purpose: To make the appropriate incision

La placa estiloides se puede insertar a través de un abordaje dorsal estándar o de una incisión entre el 1er. 

y el 2do. compartimiento de los ligamentos extensores.
The styloid plate can be inserted through a standard dorsal approach or through an incision between the 1st and 2nd extensor compartments.

Propósito: Despejar y exponer la sección del radio distal a intervenir.
Purpose: To clear and expose the section of the distal radius to be addressed.

Se debe realizar una disección roma para proteger la rama sensorial dorsal del nervio radial. Una vez 

protegida la rama sensorial, abra el intervalo entre el 1er. y el 2do. compartimiento y eleve los tendones.
A blunt dissection should be performed to protect the dorsal sensory branch of the radial nerve. Once the sensory branch has been protected, 

open the interval between the 1st. and the 2nd. compartment and raise the tendons.

1

1.B  Disección
Dissection
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Propósito: Ubicar y fijar la placa de forma adecuada.
Purpose: To position and fix the plate appropriately.

La placa está diseñada para ubicarse debajo de los tendones del 1er. compartimiento dorsal. 
The plate is designed to sit under the tendons of the 1st dorsal compartment. 

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

DAVIER 3,5

GRIFA PARA PLACAS 3,5 Nº8

PALANCA HOFFMAN GRANDE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

PALANCA HOFFMAN CHICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

LEGRA CON MANGO NS2

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO (KIRSCHNER STEEL NAIL 1,5 MM X 150 MM)

ESPAÑOLA 3,5 Nº2

PINZA DE REDUCCIÓN Nº1 DE 3,5 (REDUCTION FORCEPS Nº 1 OF 3,5)

DAVIER 3.5

TAP FOR 3.5 PLATES NO. 8

LARGE HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

SMALL HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

RASP WITH HANDLE NS2

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

LOBSTER CLAW 3.5 NO. 2

REDUCTION FORCEPS NO. 1 3.5

5829-000

5951-000 

5926-000

5925-000

6826-000

0316-150

5802-000

5808-000

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

6176-000

5394-000

5791-000

1.C  Colocación y Montaje
Position and Assembly

1.C .1 Desplazamiento Proximal-distal
Proximal-distal Displacement
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Código / Code Denominación / Name

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

GUIA DE MECHA COMBINADA 2,5 / 3,5 NS2

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,0 MM)

MECHA 2,0 MM X 80 MM (DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM)

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO (KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM)

SCREW CLAMP NO. 3

COMBINED DRILL BIT GUIDE 2.5 / 3.5 NS2

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

5823-000

6761-000

6824-000

5613-080

0316-150

Una vez que la placa esté en posición, estabilícela 

con los clavos Kirschner de 1,5 mm x 150 mm.

Once the plate is in position, stabilize it with 1.5 mm x 150 mm Kirschner nails.

Drill a 2.0 mm hole by placing the combined drill guide in the center of the 

plate eyelet.

Haga un orificio con una mecha de 2,0 mm colocando la 

guía de broca combinada en el centro del ojal de la placa.

Con el atornillador de punta cuadrada de 1,6 aproxime un 

tornillo cortical S2 de 2,4 mm (0974-XXX) de la longitud

correspondiente.
Using the 1.6 square screwdriver, place 1 x 2.4 mm S2 cortical screw (0974-XXX) 

of the corresponding length.

Slide the plate proximally or distally and tighten the screw

once it has been placed in its final position.

Deslice la placa en sentido proximal-distal y ajuste el 

tornillo cuando se encuentre en su posición final.

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

6176-000

5394-000

5791-000

1.C .2 Fijación Distal
Distal Attachment
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Placas para radio distal de abordaje dorsal 

Código / Code Denominación / Name

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

MECHA 2,0 MM X 80 MM (DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM)

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,0 MM)

GUIA MEDIDORA 2,4 NS2

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO (KIRSCHNER STEEL NAIL 1,5 MM X 150 MM)

GUIA DE MECHA COMBINADA 2,5 / 3,5 NS2

SCREW CLAMP NO. 3

DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

GAUGE GUIDE 2.4 NS2

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

COMBINED DRILL BIT GUIDE 2.5 / 3.5 NS2

5823-000

5613-080

6824-000

6763-000

0316-150

6761-000

Haga un orificio sobre la guía distal con una mecha de 2,0 

mm hasta la profundidad establecida. Retire luego la 

guía con el atornillador de punta cuadrada 1,6.

Drill through the distal guide with a 2.0 mm bit to the previously established 

depth and then remove the guide with the 1.6 square screwdriver.

Coloque 2 tornillos corticales S2 bloqueados 2,4 mm 

(0982-0XX) de la longitud correspondiente.

Place 2 x S2 locked cortical screws 2.4 mm (0982-0XX) of the corresponding length.
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Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,0 MM)

GUIA MEDIDORA 2,4 NS2

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

SCREW CLAMP NO. 3

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

GAUGE GUIDE 2.4 NS2

6176-000

5394-000

5791-000

5823-000

6824-000

6763-000

Enrosque la guía seteada al orificio bloqueado del 

extremo proximal. Con la mecha seteada de 2,0 mm, 

perfore hasta la profundidad que requiera el tornillo a 

utilizar. Luego repita el procedimiento en el orificio 

restante.

Screw the preset guide into the locked hole at the proximal end. with the 2.0 

mm preset bit, drill to the depth required for the screw to be used. Then 

repeat the procedure on the remaining hole.

Coloque 2 tornillos corticales S2 bloqueado 2,4 mm 

(0974-0XX) del largo correspondiente para fijar

finalmente la placa al hueso.

Place 2 x 2.4 mm S2 locked corticalscrews (0974-0XX) of thecorresponding length 

to finally fixthe plate to the bone.

1.C .3 Fijación Proximal
Proximal Attachment
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Propósito: Realizar la incisión en el lugar indicado.
Purpose: To make the appropriate incision.

La placa lunar se debe insertar a través de una pequeña incisión sobre el 5to.

compartimento. La incisión se debe realizar de forma alineada con el dedo anular y centrada

con el radio distal.

The lunate plate must be inserted through a small incision int the 5th compartment. The incision should be made in line with the ring finger and 

centered with the distal radius.

Propósito: Despejar y exponer la sección del radio distal a intervenir.
Purpose: To clear and expose the section of the distal radius to be addressed.

Despeje el intervalo entre el 4to. y el 5to. compartimento para exponer la esquina cubital

dorsal del radio.

To clear the interval between the 4th and 5th compartments to expose the dorsal ulnar

corner of the radius.

Placa Lunar
Lunate Plate

2

2.A Incisión
Incision

2.B Disección
Dissection
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Propósito: Ubicar y fijar la placa de forma adecuada.
Purpose: To position and fix the plate appropriately.

La placa se debe ubicar sobre el 4to compartimiento.
The plate must be located over the 4th dorsal compartment.

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

DAVIER 3,5

GRIFA PARA PLACAS 3,5 Nº8

PALANCA HOFFMAN GRANDE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

PALANCA HOFFMAN CHICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

LEGRA CON MANGO NS2

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

ESPAÑOLA 3,5 Nº2

PINZA DE REDUCCIÓN Nº1 DE 3,5 (REDUCTION FORCEPS Nº 1 OF 3,5)

DAVIER 3.5

TAP FOR 3.5 PLATES NO. 8

LARGE HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

SMALL HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

RASP WITH HANDLE NS2

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

LOBSTER CLAW 3.5 NO. 2

REDUCTION FORCEPS NO. 1 3.5

5829-000

5951-000 

5926-000

5925-000

6826-000

0316-150

5802-000

5808-000

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

GUIA DE MECHA COMBINADA 2,5 / 3,5 NS2

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,0 MM)

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

SCREW CLAMP NO. 3

COMBINED DRILL BIT GUIDE 2.5 / 3.5 NS2

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

6176-000

5394-000 

5791-000

5823-000

6761-000

6824-000

2.C Colocación y Montaje
Position and Assembly

2.C.1 Desplazamiento Proximal-distal
Proximal-distal Displacement
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Código / Code Denominación / Name

MECHA 2,0 MM X 80 MM (DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM)

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

5613-080

0316-150

Una vez que la placa esté en posición, estabilícela con 

los clavos Kirschner de 1,5 mm x 150 mm.

Once the plate is in position, stabilize it with the 1, 5 mm x 150 mm Kirschner nails.

Haga un orificio con una mecha de 2,0 mm colocando la 

guía de broca combinada en el centro del ojal de la placa.

Drill a 2.0 mm hole by placing the combined drill guide in the center of the plate eyelet.

Con el atornillador de punta cuadrada de 1,6 

aproxime un tornillo cortical S2 de 2,4 mm 

(0974-0XX) de la longitud correspondiente.

Using the 1.6 square screwdriver, place 1 x 2.4 mm S2 cortical screw (0974-0XX) 

of the corresponding length.

Slide the plate proximally or distally and tighten the screw when it has been 

placed in itsfinal position.

Deslice la placa en sentido proximal-distal y ajuste el 

tornillo cuando esté en su posición final.

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

SCREW CLAMP NO. 3

6176-000

5394-000

5791-000

5823-000

2.C.2 Fijación Distal
Distal Attachment
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Código / Code Denominación / Name

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,0 MM)

MECHA 2,0 MM X 80 MM (DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM)

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

6824-000

5613-080

0316-150

Perfore sobre las guías distales con una mecha de 2,0 

mm hasta la profundidad establecida y luego retire las 

guías con el atornillador de punta cuadrada 1,6.

Drill through the distal guides with a 2.0 mm bit to the previously established 

depth and then remove the guides with the 1.6 square screwdriver

Coloque 3 tornillos corticales S2 bloqueados 2,4 mm 

(0982-0XX) de la longitud correspondiente.

Place 3 x S2 locked cortical screws 2.4 mm (0982-0XX) of the

corresponding length.

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

SCREW CLAMP NO. 3

6176-000

5394-000

5791-000

5823-000

2.C .3 Fijación Proximal
Proximal Attachment
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Código / Code Denominación / Name

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,0 MM)

GUIA MEDIDORA 2,4 NS2

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

GAUGE GUIDE 2.4 NS2

6824-000

6763-000

Enrosque la guía seteada al orificio bloqueado del 

extremo proximal. Con la mecha seteada de 2,0 mm 

perfore hasta la profundidad que requiera el tornillo a 

utilizar. Repita elprocedimiento en los orificios restantes.

Screw the preset guide into the locked hole at the proximal end and with the 

2.0 mm preset bit, drill to the depth required by the screw to be used. Then 

repeat the procedure in the remaining holes.

Coloque 3 tornillos corticales S2 bloqueado 2,4 mm 

(0982-0XX) de la longitud correspondiente para fijar 

finalmente la placa al hueso.

Place 3 x 2.4 mm S2 locked cortical screws (0982-0XX) of the corresponding 

length to finally fix the plate to the bone.
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Propósito: Realizar la incisión en el lugar indicado.
Purpose: To make the appropriate incision.

Estas placas se deben insertar con una incisión dorsal en línea con el tubérculo de Lister y el borde 

proximal del dedo medio.

These plates should be inserted through a dorsal incision in line with Lister's tubercle and the proximal rim of the middle finger.

Propósito: Despejar y exponer la sección del radio distal a intervenir.
Purpose: To clear and expose the section of the distal radius to be addressed.

Se debe realizar una disección roma para proteger las ramas cutáneas del dorso de la mano. Identifique 

distalmente el tendón extensor largo del pulgar y libérelo a través del  3er. compartimiento. Luego eleve 

el 2do. y el 4to. compartimiento. Tenga cuidado al elevarlos, ya que se pueden adherir fragmentos óseos.

A blunt dissection should be performed to protect the dorsal sensory branch on the back of the hand. Identify the thumb extensor pollicis longus 

tendon distally and release it through the 3rd compartment. Then raise the 2nd and 4th compartments. Take care when lifting them, as bone 

fragments may be attached to their lower surface.

Placa Estándar y Estrecha
Standard and Narrow Plate

3

3.A Incisión
Incision

3.B Disección
Dissection
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Propósito: Ubicar y fijar la placa de forma adecuada
Purpose: To position and fix the plate appropriately.

Coloque la placa ubicando su eje proximal sobre la posición más convexa del eje radial. 
Position the plate by locating the proximal shaft of the plate over the most convex position of the radial shaft.

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

DAVIER 3,5

GRIFA PARA PLACAS 3,5 Nº8

PALANCA HOFFMAN GRANDE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

PALANCA HOFFMAN CHICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

LEGRA CON MANGO NS2

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

ESPAÑOLA 3,5 Nº2

PINZA DE REDUCCIÓN Nº1 DE 3,5 (REDUCTION FORCEPS Nº 1 OF 3,5)

DAVIER 3.5

TAP FOR 3.5 PLATES NO. 8

LARGE HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

SMALL HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

RASP WITH HANDLE NS2

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

LOBSTER CLAW 3.5 NO. 2

REDUCTION FORCEPS NO. 1 3.5

5829-000

5951-000 

5926-000

5925-000

6826-000

0316-150

5802-000

5808-000

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

GUIA DE MECHA COMBINADA 2,5 / 3,5 NS2

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

ATORNILLADOR T-15 CON ACOPLE RÁPIDO X 95,0MM

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLOS 3,5

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SCOMBINED DRILL BIT GUIDE 2.5 / 3.5 NS2

CORTICAL MALE FITTING 3.5MM P1.25 QUICK COUPLING

SCREW CLAMP NO. 3

SCREWDRIVER T-15 WITH QUICK COUPLING X 95.0MM

DEPTH GAUGE FOR 3.5 SCREWS 

6176-000

6761-000

5708-000

5823-000

5333-000

5204-000

3.C Colocación y Montaje
Position and Assembly

3.C.1 Desplazamiento Proximal-distal
Proximal-distal Displacement
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Código / Code Denominación / Name

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,5 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,5 MM)

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

DRILL BITS PROANATOMIC 2.5 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

6825-000

0316-150

Una vez que la placa esté en posición, estabilícela 

con los clavos Kirschner de 1,5 mm x 150 mm.

Once the plate is in position,stabilize it with 1.5 mm x 150 mm Kirschner nails.

Drill a 2.5 mm hole by placing the combination drill guide in the center of the 

plate eyelet.

Haga un orificio con una mecha de 2,5 mm colocando la 

guía de broca combinada en el centro del ojal de la placa.

Con el atornillador Torx T15 aproxime un tornillo 

cortical S2 de 3,5 mm (0987-0XX) de la longitud 

correspondiente.

Using the Torx T15 screwdriver place 1 x 3.5 mm S2 cortical screw (0987-0XX) 

of the corresponding length.

Slide the plate proximally or distally and tighten the screw once it has been 

placed in its final position.

Deslice la placa en sentido proximal-distal y ajuste el 

tornillo cuando se encuentre en su posición final.

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO 

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,0 MM)

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

SCREW CLAMP NO. 3

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

6176-000

5394-000

5823-000

5791-000

6824-000

3.C.2 Fijación Distal
Distal Attachment
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Código / Code Denominación / Name

MECHA 2,0 MM X 80 MM (DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM)

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

5613-080

0316-150

Escoja el orificio distal más conveniente para 

colocar el primer tornillo distal.

Choose the most convenient distal hole to place the first distal screw.

Drill through the distal guides with a 2.0 mm bit to the previously established 

depth and then remove the guides with the 1.6 square screwdriver.

Perfore sobre las guías distales con una mecha de 2,0 

mm hasta la profundidad establecida y luego retire las 

guías con el atornillador de punta cuadrada 1,6.

Coloque sobre los agujeros distales tornillos 

corticales bloqueados S2 2,4 mm (0982-0XX) de la 

longitud correspondiente.

Place S2 2.4 mm locked cortical screws (0982-0XX) of the

corresponding length in the distal holes.

Instrumentos
Instruments

Código / Code Denominación / Name

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

ATORNILLADOR T-15 CON ACOPLE RÁPIDO X 95,0MM

MACHO CORTICAL 3,5MM P1,25 ACOPLE RAPIDO

GUIA MEDIDORA 3,5 NS2 

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

SCREWDRIVER T-15 WITH QUICK COUPLING X 95.0MM

CORTICAL MALE FITTING 3.5MM P1.25 QUICK COUPLING

GAUGE GUIDE 3.5 NS2

SCREW CLAMP NO. 3

6176-000

5333-000

5708-000

6762-000

5823-000

3.C.3 Fijación Proximal
Proximal Attachment
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Código / Code Denominación / Name

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,5 MM (DRILL BITS PROANATOMIC 2,5 MM)

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

DRILL BITS PROANATOMIC 2.5 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

6825-000

0316-150

Enrosque la guía seteada al orificio bloqueado del 

extremo proximal. Con la mecha seteada de 2,5 mm, 

perfore hasta la profundidad que requiera el

tornillo a utilizar. Luego repita el procedimiento en los 

orificios restantes.

Screw the preset guide into the locked hole at the proximal end. With the 2.5 mm 

preset bit drill to the depth required for the screw to be used. Then repeat the 

procedure on the remaining holes.

Coloque 2 tornillos corticales S2 bloqueado 3,5 mm 

(0988-0XX) de la longitud correspondiente para

fijar finalmente la placa al hueso.

Place 2 x 3.5 mm S2 locked cortical screws (0988-0XX) of the corresponding 

length to finally fix the plate to the bone.
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Código / Code Denominación / Name

PLACA ESTILOIDES PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC DORSAL 2,4 MM TITANIO
STYLOID PLATE FOR DISTAL RADIUS DORSAL PRO-ANATOMIC PLATE 2.4 TITANIUM

3270-000-01

Código / Code Denominación / Name

PLACA LUNAR PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC DORSAL 2,4 MM IZQUIERDA TITANIO

PLACA LUNAR PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC DORSAL 2,4 MM DERECHA TITANIO

LUNAR PLATE FOR DISTAL RADIUS DORSAL PRO-ANATOMIC PLATE 2.4 LEFT TITANIUM

LUNAR PLATE FOR DISTAL RADIUS DORSAL PRO-ANATOMIC PLATE 2.4 RIGHT TITANIUM

3272-000-01

3274-000-01

Implantes
Implants

4

4.A Placa Estiloides
Styloid Plate

4.B Placa Lunar
Lunate Plate
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Placas para radio distal de abordaje dorsal 
Dorsal Approach with Distal Radius Plates

Código / Code Denominación / Name

PLACA ESTÁNDAR PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC DORSAL 2,4 / 3,5 MM IZQUIERDA TITANIO

PLACA ESTÁNDAR PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC DORSAL 2,4 / 3,5 MM DERECHA TITANIO

STANDARD PLATE FOR DISTAL RADIUS DORSAL PRO-ANATOMIC PLATE 2.4 / 3.5 MM LEFT TITANIUM

STANDARD PLATE FOR DISTAL RADIUS DORSAL PRO-ANATOMIC PLATE 2.4 / 3.5 MM RIGHT TITANIUM

3276-000-01

3278-000-01

Código / Code Denominación / Name

PLACA ESTRECHA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC DORSAL 2,4 / 3,5 MM IZQUIERDA TITANIO

PLACA ESTRECHA PARA RADIO DISTAL PRO ANATOMIC DORSAL 2,4 / 3,5 MM DERECHA TITANIO

NARROW PLATE FOR DISTAL RADIUS DORSAL PRO-ANATOMIC PLATE 2.4 / Z3.5 MM LEFT TITANIUM 

STANDARD PLATE FOR DISTAL RADIUS DORSAL PRO-ANATOMIC PLATE 2.4 / 3.5 MM RIGHT TITANIUM

3280-000-01

3282-000-01

4.C Placa Estándar
Standard Plate

4.D Placa Estrecha
Narrow Plate
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Código

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 8 MM TITANIO 

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 10 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 12 MM TITANIO 

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 14 MM TITANIO 

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 16 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 18 MM TITANIO 

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 20 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 22 MM TITANIO 

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 24 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 26 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 28 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 2,4 MM X 30 MM TITANIO

TITANIUM S2 2.4 MM X 8 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 10 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 12 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 14MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 16 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 18 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 20 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 22 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 24 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 26 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 28 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.4 MM X 30 MM CORTEX SCREW

0974-008

0974-010

0974-012

0974-014

0974-016

0974-018

0974-020

0974-022

0974-024

0974-026

0974-028

0974-030

Cantidad 
 QuantityNameCode

Denominación 

4

4

4

4

8

8

8

4

4

4

2

2

4.E Tornillos
Screws
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TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 8 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 10 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 12 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 14 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 16 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 18 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 20 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 22 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 24 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 26 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 28 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 BLOQUEADO 2,4 MM X 30 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 8 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 10 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 12 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 14 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 16 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 18 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 20 MM TITANIO 

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 22 MM TITANIO

VÁSTAGO LISO BLOQUEADO 2,0 MM X 24 MM TITANIO

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 8 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 10 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 12 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 14 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 16 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 18 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 20 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 22 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 24 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 26 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 28 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 2.4 MM X 30 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 2.0MM X 8 MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 10 MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 12 MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 14 MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 16MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 18MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 20 MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 22 MM LOCKING PIN

TITANIUM S2 2.0MM X 24 MM LOCKING PIN

0982-008

0974-010

0982-012

0982-014

0982-016

0982-018

0982-020

0982-022

0982-024

0982-026

0982-028

0982-030

0980-008

0980-010

0980-012

0980-014

0980-016

0980-018

0980-020

0980-022

0980-024

Código Cantidad 
 QuantityNameCode

Denominación 

10

10

10

10

14

14

14

10

10

10

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PAG. 23 www.saimedicine.com

Dorsal Approach with Distal Radius Plates

Placas para Radio Distal de Abordaje Dorsal 



TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 12 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 14 MM TITANI

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 16 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 18 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 20 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 22 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 24 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 26 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL S2 3,5 MM X 28 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 12 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 14 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 16 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 18 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 20 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 22 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 24 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 26 MM TITANIO

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO S2 3,5 MM X 28 MM TITANIO

TITANIUM S2 3.5 MM X 12 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 14 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 16 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 18 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 20 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 22 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 24 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 26 MM CORTEX SCREW

TITANIUM S2 3.5 MM X 28 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 12 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 14 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 16 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 18 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 20 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 22 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 24 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 26 MM CORTEX SCREW

LOCKING TITANIUM S2 3.5 MM X 28 MM CORTEX SCREW

0987-012

0987-014

0987-016

0987-018

0987-020

0987-022

0987-024

0987-026

0987-028

0988-012

0988-014

0988-016

0988-018

0988-020

0988-022

0988-024

0988-026

0988-028

Código Cantidad 
 QuantityNameCode

Denominación 

3

9

6

3

3

3

3

3

3

4

12

8

4

4

4

4

4

4
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MACHO CORTICAL 3,5MM P1,25 ACOPLE RAPIDO

ACOPLE RÁPIDO CON MANGO GIRATORIO NS2

DAVIER 3,5

PINZA PARA TORNILLOS Nº3

GRIFA PARA PLACAS 3,5 Nº8

PALANCA HOFFMAN GRANDE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

PALANCA HOFFMAN CHICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

GUÍA DE MECHA COMBINADA 2,5 / 3,5 NS2

LEGRA CON MANGO NS2

GUIA MEDIDORA 3,5 NS2

GUIA MEDIDORA 2,4 NS2

ATORNILLADOR T-15 CON ACOPLE RÁPIDO X 95,0MM

ATORNILLADOR PUNTA CUADRADA 1,6 CON ACOPLE RÁPIDO

MACHO CORTICAL 2,4 MM ACOPLE RAPIDO

ESPAÑOLA 3,5 Nº2

PINZA DE REDUCCIÓN Nº1 DE 3,5

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLOS 3,5

MECHA 2,0 MM X 80 MM

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,0 MM

MECHA SETEADA PRO ANATOMIC 2,5 MM

CLAVO KIRSCHNER 1.5 MM X 150 MM ACERO

CLAVO KIRSCHNER 2.0 MM X 150 MM ACERO

CORTICAL MALE FITTING 3.5MM P1.25 QUICK COUPLING

QUICK COUPLING WITH ROTATING HANDLE NS2

DAVIER 3.5

SCREW CLAMP NO. 3

TAP FOR 3.5 PLATES NO. 8

LARGE HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

SMALL HOFFMAN LEVER FOR SMALL FRAGMENTS

COMBINED DRILL BIT GUIDE 2.5 / 3.5 NS2

RASP WITH HANDLE NS2

GAUGE GUIDE 3.5 NS2

GAUGE GUIDE 2.4 NS2

SCREWDRIVER T-15 WITH QUICK COUPLING X 95.0MM

SQUARE TIP SCREWDRIVER 1.6 WITH QUICK COUPLING

CORTICAL MALE FITTING 2.4 MM QUICK COUPLING

LOBSTER CLAW 3.5 NO. 2

REDUCTION FORCEPS NO. 1 3.5

DEPTH GAUGE FOR 3.5 SCREWS

DRILL BITS WITH COUPLING Ø 2 X 80 MM

DRILL BITS PROANATOMIC 2.0 MM

DRILL BITS PROANATOMIC 2.5 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 1.5 MM X 150 MM

KIRSCHNER STEEL NAIL 2.0 MM X 150 MM

5708-00

6176-000

5829-000

5823-000

5951-000

5926-000

5925-000

6761-000

6826-000

6762-000

6763-000

5333-000

5394-000

5791-000

5802-000

5808-000

5204-000

5313-080

6824-000

6825-000

0316-150

0336-150

Código Cantidad 
 QuantityNameCode

Denominación 

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

3

3

Instrumentos
Instruments

5
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